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AUX 

LECTEURS. 

ON  a  plus  fait  de -progrès, 
depuis  environ  cinquante 
ans ,  dans  les  arts  Ç$*  dans  les 
fciences  ,  Ç?f  particulièrement 
dans  la  Pbifique  Qp  dans  les 
.Mathématiques  ,  quon  rien 
avoit  fait  pendant  plufieurs 
fié  de  s  précédens  ;  Qfles  Ex- 
périences ,  quon  a  fait  es  de  nos 
jours ,  pour  prouver  les  nou- 
*  3  veaux 
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veaux  Siflémes  qu on  a  ïnrven- 
te^  ont  beaucoup  contribué  a 
l  augmentation  de  nos  (onnoif- 
fances.   Ce  riefï ,  par  exem- 
ple ,  que  depuis  quelques  an- 
nées 0  quon  commence  à  con- 
naître les  propnete^de  l'air  j 
Çy  on  apréfentementplufïeurs 
machines ,  qui  en  rendent  les 
raifons  fi  claires  Qf  fi  palpa- 
bles y   qu'il  femble  qu'il  ?ï  eft 
plus  permis  d**en  douter.   On 
ne  rapportera  pas  ici  les  expé- 
riences que  Mejjieurs  Guerickj 
Boy le ,  Hugens  ,  Mariotte  > 
Romer  &  Solder  ont  faites 
dans  la  machine  du  njuide  , 
©*  qui  ontferui  de  fondement 
a  toutes  ces  nouvelles  décou- 
vert 
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vertes,  ces  expériences  étant 
exactement  décrites  dans  les 
T-raitte^  que  ces  Aieffieurs  en 
ont  faits ,  Q?  dans  -plu peur  s 
Journaux  de  France ,  d  An- 
gle terre  ,    Q}9  d?  ^Allemagne . 
^TVLais  puis  que  les  Baromè- 
tres ,  les  thermomètres ,  Qp 
les  Notiométres  ,   ou  Hygro- 
mètres ,  qui  font  des  machines 
qui  fervent  a  marquer  jufaues 
aux  moindres  changemens  qui 
arrivent  a  ï air  ,  font  deve- 
nus p  communs  ,  que  tous  les 
curieux  en  ont ,  ou  en  veulent 
avoir,  on  a  crû  qu  ils  fer  oient 
hien-aifes  cfen  avoir  une  efpe- 
ce  dJhijioire ,  dans  laquelle  ils 
trouveroient  par  ordre  toutes 
*  2  les 
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les  expériences  qu'on  en  a  fai- 
tes jnfques  à  préfent  ,    leur 
ufage  Qf  /'  utilité  qiSon  en -peut 
tirer.     C'eB  ce  qt/on  a  ta- 
ché de  faire  dans  ce  petit  Irait- 
té  ,  qui  eji  divifé  en  trois  par- 
ties y  ou  plutojl  en  trois  cha- 
pitres ;  on  efpére  que  les  Lec- 
teurs y  trouveront  beaucoup  de 
cho je  s  nouvelles  ,  qui  n'ont  ja- 
mais encore  été  mifes  enfem- 
ble  dans  cet  ordre.     On  a 
exécuté  y  ou  fait  exécuter  tou- 
tes les  différentes  machines  dont 
on  donne  ici  les  dejcriptions  , 
Qf  on  a  fait  toutes  les  obfer- 
vatio'fjs  quon  en  rapporte.  Si 
les  Leiïeurs  fe  donnent  la  peine 
de  fùtvre  les  règles  &  les  in- 

ftruc- 
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ftru&ions  quon  donne  ici  ypour 
la  conftruBion  de  ces  machi- 
nes >  Çj9  pour  en  faire  les  oh- 
fervations ,  en  joignant  enfem- 
ble  celles  des  Baromètres,  des 
thermomètres  ,  Qf  des  No» 
tiométres  ,  ces  trots  machines 
ayant  bien  du  rapport  &  de 
la  connéxitéy  ils  auront  la  fa- 
tisfatlion  de  prévoir  les  chan- 
gements de  ï  air ,  quelque  temps 
avant  qu'ils  arrivent. 

On  ne  croit  pas  qu'il  foit 
nècejjaire  d'expliquer  ici  au 
long  ï  Ethnologie  Qj*  la  fi- 
gnïfication  des  termes  de  Ba- 
romètre ,  qui  veut  dire  me- 
Jure  de  pe fauteur  ;  de  Ther- 
momètre ,  qui  Jïgnifie  mefu- 

re 
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re  de  chaud  ;  ni  de  Notio- 
ns être  ou  Hygromètre ,  qui  e(l 
la  me  [me  cbofe  que  me  fur  e 
d'humide  ;  ces  Inflrumens 
étant  devenus  trop  communs 
&*  trop  en  ujage  pour  quon 
ï  ignore. 
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Infiniment  four  mefurcr  lapefan- 
teur  &  la  légèreté  de  l'air. 

E  Globe  de  la  Terre  , 
rfur  laquelle  nous  habi- 
tons eft  environné  d'u- 
ne certaine  matière  flui- 
de &  tranfparente,  qu'on  nomme 
air.  Il  n'y  a  rien  de  fi  commun , 
&:  en  même  temps  de  fi  nécefiai- 
re  à  la  vie,  que  cet  air.  Cepen- 
dant il  n'y  a  rien ,  dont  les  An- 
ciens aient  moins  connu  la  natu- 
re &  les  proprietez.  Quelques 
Fhilofophes  l'ont  appelle  le  ré- 
ceptacle des  cdtpufcules  femù 
naux.  11  eft  naturellement  fans 
goût  Se  fans  odeur.  Cependant 
A  .  c'eft 
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c'eft  un  puiflant  diflblvant.  Il 
peut  être  échauffé  &  refroidi  fuc- 
ceffivement,commeonen  a  l'ex- 
périence. On  parlera  de  cette 
propriété  dans  le  Chapitre  du 
Thermomètre. 

L'on  a  d'abord  remarqué  ,  que 
cet  air  eft  un  Corps ,  Se  que  Sui- 
vant la  loi  des  Corps ,  on  ne  peut 
placer  aucun  autre  corps  dans  le 
lieu  ou  l'efpace  qu'il  occupe ,  que 
ce  même  air  occupant  ne  forte , 
&  ne  cède  auparavant  la  place 
à  l'autre  corps  qui  veut  y  entrer. 
Cette  vérité  eft  fenfible  &  pal- 
pablej  Car  fi,parexemple,on  veut 
verfer  de  l'eau  dans  une  bouteil- 
le qui  a  une  petite  ouverture  3  il 
n'y  eh  entrera  pas  une  goutte , 
tant  que  l'eau,  qui  doit  entrer, 
bouchant  entièrement  cette  ou- 
verture j  empêchera  l'air  d'en  for- 
tir>  mais  fion  met  dans  cetteou- 
verture  un    tuiau  ou  entonnoir 

qui 
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qui  ne  l'occupe  pas  tout  à  fait , 
&c  qu'on  verfe  l'eau  dans  la  bou- 
teille par  cet  entonnoir ,  alorsel- 
le  entrera  dans  la  bouteille  à  pro- 
portion que  l'air  en  fortira  par 
l'endroit  de  l'ouverture  que  l'en- 
tonnoir n'occupe  pas. 

L'air  peut  être  extrêmement 
condenfé  &  dilaté ,  &  dans  les 
condenfations  &  dilatations  dont 
il  eft  capable,  il  garde  toujours 
unea&iondereffort,  par  laquel- 
le il  tâche  de  s'étendre ,  &  fait 
effort  pour  repoufler  les  corps 
qui  le  preffent,  jufquesàcequ'il 
ait  repris  fon  extenfion  naturelle. 

On  remarque  que  tous  les  ref- 
forts ,  qui  font  long-temps  tendus 
&  en  action ,  s'affoibliflent  peu- 
à-peu  ,  ce  qui  néanmoins  n'arri- 
ve pas  à  celui  de  l'air  >  puisqu'on 
a  éprouvé ,  qu'une  arquebufe  à 
vent ,  chargée  depuis  plus  d'un 
an,  fait  le  même  effet,  que  fiel- 
A  2  le 
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le  étoit  nouvellement  chargée. 

C'eft  au  reffort  de  l'air  qu'on 
attribue  les  effets  des  mines  3  Car 
quand  la  poudre  vient  à  s'enflam- 
mer 3  la  flamme  s'étendant,  6c 
occupant  beaucoup  plus  de  pla- 
ce que  ne  faifoit  la  poudre,  le 
trou  fe  trouve  alors  trop  petit  à 
caufe  de  cette  dilatation ,  pour 
contenir  l'air  qui  y  étoit,  de  for- 
te que  cet  air  prefifé  fait  effort  de 
toutes  parts  contre  les  parois  de 
la  mine ,  les  ébranle  avec  violence, 
&:  enfonce  les  endroits  les  plus 
foibles  pour  fe  faire  un  paflage. 

On  peut  expliquer  cette  raré- 
faction &  cette  condenfation  de 
l'air ,  par  la  comparaifon  du  Co- 
ton, qui  étant  prefle  occupe  un 
très-petit  efpace ,  6c  au-contraire 
fe  dilate  cônfidérablement,  6c  oc- 
cupe un- plus-grand  efpace,  lors 
qu'il  eft  en  liberté.  Ainfi  dans  une 
grofiémaffe  ou  amas  de  Co  on, 

celui 
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celui  qui  eft  deflbus  cft  fort  pref- 
fé  &  refierré  par  le  poicb  de  ce- 
lui qui  cft  au  defius,  lequel  eft 
moins  comprimé,  à  proportion 
qu'il  eft  plus.- élevé,  6c  moins 
chargé  ,  par  le  dernier  Coton  de 
la  mafle  ,  qui  eft  dans  fon  état 
naturel.  11  en  arrive  de  même  à 
l'air  inférieur,  qui  eft  beaucoup 
comprimé  par  l'air  fuperieur ,  & 
qui  à  proportion  qu'il  fe  trouve 
moins  prefle ,  fe  dilate  &  reprend 
fon  extenfion  naturelle. 

Quelques  Philofophes  Mathé- 
maticiens modernes  ont  avancé, 
que  l'étendue  de  l'air,  dont  nous 
parlons,  qui  environne  la  Terre, 
ôc  qu'ils  appellent  Atmofphere, 
peut  s'élever  au  defius  de  la  fur- 
face  de  la  Terre  jufques  à  qua- 
rante cinq  lieues  de  haut ,  d'au- 
tres croient  qu'il  ne  peut  pas  s'é- 
tendre plus  de  vingt  lieues,  & 
d'autres  le  reduifent  à  quinze 
A  3  lieues. 
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lieues.  Mais  ces  hypothefesfont 
fort  indéterminées,  &:ileftauffi 
facile  de  démontrer  l'une  que 
l'autre. 

L'on  croit  aufîi  que  l'air  qui 
eft  le  plus-proche  de  la  Terre  é- 
tant  le  plus-condenfé,  fe  pourroit 
dilater  plus  de  quatre-mille  fois 
plusqu'il  ne  l'eft  ,  pour  être  dans 
l'état  naturel ,  auquel  eft  celui  qui 
efl  au  haut  de  cette  étendue  de 
quinze  ou  vingt  lieues  ^  &  que 
nous  nommons  le  haut  de  l'Àt- 
mofphérs. 

L'on  peut  aufïi  avancer,que,s'il 
y  avoit  une  montagne  haute  feu- 
lement  d'environ  deux  lieues  ,  à  la 
mefurer perpendiculairement,  les 
hommes,  nimêmelesoifeaux,ne 
pourroient  y  vivre,  l'air  y  étant 
trop  raréfié.  On  en  a  la  preuve 
par  l'hiftoire  de  trois  Efpagnols , 
qui  érant  au  Pic  de  Tenerife,  une 
des  Ifles  Canaries; voulurent  mon- 
ter 


du  Baromètre.  7 
ter  à  l'extrémité  de  cette  monta- 
gne, qu?on  nomme  le  Tarn  defucre, 
où  ils  moururent  ,  parce  que  l'air , 
dont  leurs  corps  étoient  envi- 
ronnez ,  ne  les  prefibit  plus ,  Se 
que  les  efprits  animaux  qui  font 
contenus  dans  le  fang ,  &  l'air  in- 
térieur ne  trouvant  plus  de  réfi- 
ftance  ait  dehors ,  &:  étant  en  li- 
berté de  faire  agir  toutes  les  for- 
ces de  leurs  reflbrts  ,  dilatèrent 
tellement  les  parties  qui  les  conte- 
noient ,  qu'ils  les  rompirent. 

La  poffibilité  de  ce  fait  eft  prou- 
vée par  une  infinité  d'expérien- 
ces faites  dans  la  machine  du  vui- 
de>  car  fi  l'on  met,  par  exem- 
ple, dans  le  récipient  de  verre  de 
cette  machine,  une  vefiîe  de  Car- 
pe pleine  d'air,  comme  elle  fort 
de  ce  poiflbn ,  &:  que  l'on  pompe 
un  peu  de  l'air  qui  eft  dans  ce 
récipient ,  &  qui  environne  toute 
cette  vefîie ,  alors  l'air  intérieur  de 
A   1.  la 
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la  vefîîe  étant  plus-forte  que  l'ex- 
térieur qui  renvironne,parce  qu'il 
en  eft  moins  preflfé,  dés  qu'on  en 
a  ôté  une  partie ,  fe  dilate  avec 
force  &  crevé  la  veffie  avec  éclat. 
Si  on  met  dans  cette  même  ma- 
chine un  peu  d'eau  tiède  dans  un 
verre ,  à  mefurc  que  l'on  dimi- 
nue l'air  qui  pefe  fur  la  fuperfi- 
cie  de  cette  eau  ,  elle  bout  à  gros 
bouillons ,  comme  fi  elle  étoit  fur 
un  grand  feu  >  la  mêmechofe  ar- 
rive à  l'eau  de  vie,  quoiqu'on  la 
mette  froide  dans  le  récipient  de 
la  machine. 

Il  eft  vrai-femblable ,  que  ce 
qu'on  remarque  dans  ces  expé- 
riences, arriva  à  ces  Efpagnols  qui 
montèrent  au  haut  du  Pic  de  Te- 
nerife,6cque  leur fang  étant  pour 
le  moins  aufli  chaud  que  l'eau 
tiede,&  rempli  d'efprits,commen- 
ça  à  bouillonner  aufii-tôtqu  ils  fe 
trouvèrent  dans  un  air  fi  raréfié, 

en  forte 
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en  forte  que  ce  bouillonnement  en 
empêcha  la  circulation  ,  &  l'air 
intérieur  venant  à  fe  dilater  avec 
force,  creva  les  parties  où  il  étoit 
contenu. 

Dés  qu'on  convient  que  l'air 
eft  un  corps,  l'on  doit  convenir 
en  même  temps  qu'il  eft  pefant  3 
&  qu'il  eft  par  conféquent  capa- 
ble de  pouffer  un  autre  corps.  Un 
Jardinier  d'Italie  aiant  remarqué 
le  premier  que  les  pompes  afpi- 
rantes  ne  pouvoient  élever  l'eau 
plus-haut  que  trente -deux  ou 
trente-trois  pieds ,  &  que  le  refte 
dutuiau,  qui  étoit  au  deffus,  ne 
pouvoit  fe  remplir  d'eau  par  l'afpi- 
ration  delà  pompe3en  avertit  Ga- 
lilée, qui  en  fut  bien  tôt  convain- 
cu par  les  expériences  qu'il  en  fit. 

En  i643,Toricelly  Mathéma- 
ticien du  Duc  de  Florence  Se  Suc- 
ceffeur  de  Galilée ,  travaillant  fur 
ce  même  principe ,  perfectionna 
A  5  ces 
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ces  expériences  par  plufieurs  au- 
tres, dont  voici  la  principale.  II 
prit  un  tuiau  de  verre  de  quatre 
pieds  de  long  ,  ouvert  par  un  bout 
6c  fermé  par  l'autre  5  l'aiant  rempli 
de  vif-argent  il  boucha  l'ouvertu- 
re avec  le  bout  du  doigt;  aiant  en- 
fuite  élevé  ce  tuiau  perpendiculai- 
rement à  l'horifon,  il  en  plongea  le 
bout  bouché  avec  le  doigt  dans 
d'autre  vif -argent  contenu  dans 
quelque  vafe  ,  en  forte  que  ce  bout 
de  tuiau,  ainfi  bouché  du  doigt,, 
trempoit  d'environ  deux  pouces 
dans  le  vif-argent  du  vafe  3  il  retira 
alors fon  doigt ,  le  bout  ouvert  de- 
meurant toujours  enfoncé  dans  le 
vif-argent  du  vaiffeau.     11  arriva 
que  le  doigt  ne  bouchant  plus  ce 
tuiau,    &  Je  vif-argent  du  vafe, 
dans  lequel  il  trempoit,   empê- 
chant l'air  d'y  entrer,  le  vif  ar- 
gent qui  rempliflbit  le  tuiau  en- 
tièrement ,.  en  defeendit  en  par- 
tie, 
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tie,  laiflant  au  haut  du  tuiau  un; 
efpacevuideen  apparence>c'eft-à~ 
dire  vuide  de  matière  qui  tombe 
fous  les  fens ,  le  relie  du  même 
tuiau  demeurant  plein  du  même 
vif-argent  jufqu'à  une  certaine 
hauteur. 

En  réitérant  cette  expérience,  il 
ajouta  dans  le  vafe  d'en-bas  autant 
d'eau  qu'il  y  avoit  de  vif-argent. 
Pendant  que  le  bout  du  tuiau 
trempoit  dans  le  vif- argent  qui 
étoit  dans  le  vafe  ,  le  vif-argent 
s'y  foutint  à  la  même  hauteur 
qu'il  étoit  dans  l'expérience  pré- 
cédente >  mais  lors  qu'il  éleva 
ce  tuiau  jufques  à  ce  que  fon  ex- 
trémité d'en  bas  fortantdu  vif- ar- 
gent du  vafe  parvint  à  l'eau  3  pour 
lors  cette  eau  entrant  dans  le  tu- 
iau ,  fe  mêla  avec  le  vif-argent  3  &c 
ces  deux  liqueurs  montèrent  en- 
femble  jufques  au  haut  du  tuiau  y 
&  ne  demeurèrent  confondues 
A  6  qu'au- 
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qu'autant  de  temps  qu'il  en  fa- 
lut  au  vif -argent  pour  tomber 
tout  dans  le  vafe^  ainfi  le  tuiau 
refta  tout  plein  d'eau  foutenue 
par  l'air  qui  prèfîbit  fur  la  furfa- 
cede  l'eau  qui  étoit  dans  le  vafe* 
6c  qui  l'avoit  fait  monter  à  la  pla- 
ce du  vif-argent,  oc  même  beau- 
coup plu  s-haut^  parce  que  l'eau 
eft  beaucoup  plus- légère  que  le 
vif-argent. 

Cette  expérience,  qui  fit  tant 
d'honneur  à  Toricelly,  &  que 
l'on  nomma  l'expérience  du  vui- 
de ,  a  fervi  de  fondement  à  toutes . 
les  découvertes  qu'on  a  faites  de- 
puis fur  ce  même  principe. 

On  remarqua  d'abord,  en  réi- 
térant ces  mêmes  expériences, 
que  le  vif-argent  demeuroit  tou- 
jours fufpendu  dans  le  tuiau  de 
verre,  à  la  hauteur  de  27  à  28  pou- 
ces, à  compter  de  la  fuperficie  du 
vif- argent  du  vafe  dans  lequel 

trempe 
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trempe  le  bout  ouvert  du  tuiau , 
6c  que  ces  27  ou  28  pouces  de 
vif-argent,  pefoient  autant  que  3  2 
ou  3  3  pieds  d'eau >confiderez  dans 
un  tuiau  de  même  diamètre  que 
celui  où  font  les  2  7  ou  2  8  pouces 
de  vif-argent. 

Comme  ces  expériences  firent 
voir ,  que  le  même  équilibre 
qu'il  y  a  entre  une  Colomne  de 
27  ou  28  pouces  de  vif-argent  3 
&:  une  Colomne  de  même  grof- 
feur  de  toute  la  hauteur  de  Fair , 
fe  rencontre  aufiî  entre  une  Co- 
lomne de  trente  «deux  ou  tren- 
te-trois pieds  d'eau  &  une  pa- 
reille Colomne  d'air  -,  alors  il 
ne  fut  pas  difficile  de  voir  la 
raifon  pourquoi  les  pompes  af- 
pirantes  ne  pouvoient  pas  faire 
monter  l'eau  dans  leur  tuiau  au 
deffus  de  trente-deux  ou  trente- 
trois  pieds.  La  raifon  en  eft  que 
l'air  extérieur  qui  appuie  Scprefle 
A  7  fur 
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fur  la  fuperficie  de  Peau  dans 
laquelle  le  tuiau  eft  enfoncé, 
ne  faifant  plus  de  comprefîion 
pafle  cette  hauteur  qui  eft  le 
point  de  l'équilibre  ,  la  pefan- 
teur  de  l'eau  remporte  alors  fur 
l'afpiration  de  la  pompe,  dont 
tout  l'effort  devient  par  confé- 
quent  inutile ,  parce  que  l'air  ex- 
térieur ne  contraint  plus  l'eau  à 
monter  ,  &  cefle  de  la  comprimer 
par  dehors,dés  qu'elle  eft  arrivée 
dans  le  tuiau  à  32.  ou  33  pieds, 
qui  eft  le  point  de  fon  équilibre 
avec  une  pareille  Colomne  d'air 
qui  la  contrebalance.  Pour  être 
bien  aiïuré  de  cette  vérité ,  on  fit 
ces  expériences  avec  de  l'eau  dans 
un  tuiau  de  46  pieds  de  long ,  & 
l'on  trouva  toujours  que  l'eau  s'y 
foutint  à  environ  32  pieds  de 
haut,  laiffant  le  haut  du  tuiau 
vuide  d'eau. 

Si  l'on  enfonce  dans   une  eau 

claire 
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claire  &  profonde  un  Baromètre 
tout  monté,  il  arrivera  que,  lors 
qu'il  y  fera  plongé  à  trois  pieds 
&  demi  de  profondeur ,    le  vif* 
argent    montera  dans    le    tuiau 
trois  pouces  plus-haut  qu'il  n'é* 
toit  dans  l'air,  &que,  s'il  n'y  eft 
plongé  qu'à  quatorze  pouces  ,  le 
vif-argent  ne  montera  qu'un  pou- 
ce plus  haut,  ce  qui  vient  de  ce 
que  la  Colomne  d'air  ne  biffant 
pas  de  faire  fon  effet  fur  la  fu- 
perficie  du  vif-argent  du  Baro- 
mètre ,  en  appuiant  fur  la  Co- 
lomne d'eau  de  trois  pieds  &  de- 
mi, ou  de  15  pouces,  qui  eft  en- 
tre la  Colomne  d'air  &  la  fuper- 
ficie  du  vif-argent,  on  doit  né- 
ceffairement  ajouter  le  poids  de 
cette  Colomne  d'eau  à  celui  de 
la  Colomne  d'air,  &  il  arrive  a- 
lors  que  le  vif-argent,pour  fe  met- 
tre en    équilibre  avec  ces  deux 
colomnes ,  monte  avec  la  même 

pro- 
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proportion  qu'il  a  avec  la  Colom- 
ne  d'eau,  quieftde27  pouces  & 
demi  à  trente-deux  pieds  d'eau  , 
ou  d'un  pouce  à  quatorze. 

En  i644-3le  Père  Mercenne  Mi- 
nime célèbre  &  curieux  des  Ma- 
thématiques ,  aiant appris  d'Ita- 
lie cette  nouvelle  découverte,  la 
divulgua  parmi  les  Savans.  Mrs. 
Pafcal  Sz  Petit  en  firent  enfembîe 
les  expériences  à  Rouen  avec  le 
vif-argent  Sz  avec  du  vin  rouge , 
au  lieu  d'eau ,  pour  être  plus-vifi- 
ble.  On  ne  les  rapporte  pas  ici 
étant  exactement  décrites  dans 
le  livre  que  le  même  Mr.  Pafcal  a 
donné  au  public  de  l'équilibre  des 
liqueurs  6c  de  la  pefanteur  de  Pair. 

Quelques  années  après  cette 
première  découverte,  Toricelly 
aiant  laifTé  en  expérience  un  tuiau 
de  verre  de  quatre  pieds  de  long 
avec  du  vif-argent,  comme  nous 
l'avons  rapporté,  &  comme  il  eft 

repré- 
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reprefenté  dans  la  figure  ci-de- 
vant j  pour  voir  ce  qui  en  arrive- 
roit,  il  remarqua  que  dans  certain 
temps  le  vif- argent  montoit  dans 
le  tuiau  plus-haut  qu'il  n'étoit  d'a- 
bord, &  que  dans  d'autres  temps 
il  defcendoit  plus-bas.  Comme 
il  favoit  déjà  que  la  Colomne 
d'air  extérieur ,  qui  pefoit  fur  la 
fuperficie  du  vif-argent  du  vafe 
dans  lequel  trempoit  le  bout  du 
tuiau  3  foutenoit  ainfi  par  fon 
poids  le  vif-argent  fufpendu  à  27 
pouces  &  demi  de  haut  ou  en- 
viron y  il  conjeârura  par  ce  chan- 
gement qui  arrivoit  en  differens 
temps  à  la  hauteur  de  ce  vif-ar- 
gent renfermé  dans  le  tuiau ,  qu'il 
falloit  que  l'air  fut  dans  certains 
lieux  Se  dans  certains  tempSplus- 
pefant  que  dans  d  autres. 

Les  Savans  de  France  âiant,dés 
l'année  164.7  ,  été  avertis  de  cet- 
te conjefturede  Toricelly  ,s'ap- 

pli- 
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pliquerent  à  la  perfedbionner  par 
diverfes  expériences.     Une  des 
plus-célébres  fut  celle  qu'on  fît 
au  mois  de  Septembre  de  Tannée 
fuivante  1648  ,  fur  une  montagne 
d'Auvergne  ,  nommée  le  Puy  de 
Domracj  au  pied  de  laquelle  eft 
la  Ville  de  Clermont .  L'on  choi- 
fîc  pour  cela  le  jardin  des  Mini- 
mes^ comme  le  lieu  le  plus-bas  de 
la  ville.  L'on  prit  deux  tuiaux  de 
verre  d'égale  grofleur ,  &  longs 
chacun  de  quatre  pieds.  Ces  tu- 
jaux  étant  fêliez  hermétiquement 
par  un  bout ,  c'eft-à-dire  bouchez 
à  la  lampe  ,  on  les  remplit  de  vif- 
argent,  &  on  fit  l'expérience  du 
vuide,  comme  elle  eft  décrite  ci- 
deffus>    le  vif*  argent  fe  trouva 
dans  l'un  8c  l'autre  de  ces  tuiaux 
à  26  pouces  3  lignes  Se  demie  de 
haut*  aiant  trouvé  plu  fleurs  fois 
la  même  hauteur,    l'on  laifla  un 
de  ces  tuiaux  en  expérience  dans 

ce 
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ce  jardin ,  pour  voir  s'il  n'yarri- 
veroit  point  de  changement,  pen- 
dant qu'on  iroit  faire  Ja  même  o- 
peration  au  haut  de  la  montagne , 
élevée  au  deffus  de  ce  jardin  d'en- 
viron 5  oo  toifes.  Aiant  en  cet  en- 
droit rempli  ce  tuiau  de  vif-ar- 
gent ,  &  fait  le  vuide  commeon 
avoit  fait  dans  le  jardin,  ilnerefta 
de  vif-argent  dans  le  tuiau  que  la 
hauteur  de  23  pouces  deux  lignes, 
ainfi  l'on  trouva  trois  pouces  u- 
ne  ligne  &  demie  de  différence. 
Cette  expérience ,  aiant  été  réi- 
térée plufieurs  fois,  a  toujours 
fuccedé  de  même,  comme  ilcft 
marqué  dans  leTraittéde  l'équi- 
libre des  liqueurs  &'  de  la  pefan- 
teur  de  l'air,  dont  on  a  ci-devant 
parlé. 

Dans  les  différentes  expérien- 
ces qu'on  a  enfuite  faites ,  on  a 
toujours  trouvé  de  la  différence 
à  la  hauteur  du  vif-argent  dans 

le 
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Je  tuiau  à  proportion  de  la  diffé- 
rence de  la  hauteur  des  lieux  où 
elles  fe  faifoient  >  ainfi  on  a  trou- 
vé par  expérience  que  dans  les. 
lieux  fort-bas  les  7  premières  toi- 
fes  en  remontant  dennoient  de 
différence  en  la  hauteur  du  vif- 
argent  une  demi  ligne ,  qu'envi- 
ron 27  toifes  donnoient  deux  li- 
gnes &  demie,  qu'environ  150 
toifes  donnoient  quinze  lignes  Sz 
demie ,  qui  font  un  pouce  trois  li- 
gnes Se  demie ,  6c  qu'environ  5  00 
toifes  donnoient  37  lignes  Se  de- 
mie de  différence,  qui  font  trois 
pouces  une  ligne  6c  demie. 

11  eft  aifé  de  juftifier  ce  cal- 
cul par  deux  ou  trois  expérien- 
ces faciles  à  faire;  car  fi,  par 
exemple,  on  fait  la  première  au 
pied  de  quelque  haute  tour  , 
qu'on  la  réitère  au  milieu  de  la 
tour ,  Se  qu'on  la  faiïe  encore  au 
fommet,    on  trouvera  la  preuve 

de 
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de  ce  que  nous  avons  avancé. 

Les  curieux  après  ces  décou- 
vertes, commencèrent  à  faire  de 
ces  machines ,  pour  obferver  les 
mouvemens  ou  changemens  qui 
arrivent  à  Fair  3  les  uns  les  firent 
Amplement,  comme  nous  les  a- 
vons décrites cidefïbus ,  d'autres 
en  rirent  avec  de  l'eau  au  lieu  de 
vif  argent  ,  &  celles  ci  étoient 
quatorze  fois  plus  fenfibles  que 
les  premières,  puifque  la  plus- 
grande  variation  de  celles  de  vif- 
argent,  n'eft  que  de  deux  pou- 
ces ou  environ,  Se  qu'à  celles 
d'eau  elle  eft  d'environ  28  pou- 
ces >  mais  comme  il  falloit  pour 
cela  des  tuiaux  de  plus  de  qua- 
rante pieds  de  haut,  quoiqu'on 
les  fift  de  diverfes  pièces  aflem- 
blées  avec  des  virolles  de  cuivre 
6c  du  ciment,  l'embaras  &  la  pei- 
ne de  les  monter  &  de  les  placer 
les  rendit  impraticables.      L'on 

trouva 
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trouva  enfuite  le  moien  d'en  faire 
dont  le  vafe  d'en  bas ,  qui  conte- 
noit  le  vif-argent,  étoit  cimenté 
avec  le  tuiau  pour  être  moins  em- 
baraffans,  comme  il  eft  ici  repré- 
fenté. 

Fig.  2.  A  A  eft  le  tuiau  dans  le- 
quelle  vif-argent  eft  fufpendu  juf- 
ques  à  la  hauteur  B ,  qui  eft  ordi- 
nairement de  27  à 28  pouces,  à 
compter  de  la  fuperfîcie  du  vif-ar- 
gent qui  eft  dans  la  boîte  C  C, 
le  deffus  de  laquelle  eft  bouché 
avec  du  liège  &c  du  ciment. 

D  eft  un  bout  de  tuiau  cimen- 
té fur  le  couvercle  de  cette  boîte, 
&  par  lequel  pafle  l'air  pour  pref- 
fer  fur  la  fuperfîcie  du  vif  argent 
qui  eft  dans  la  dite  boîte. 

On  trouva  enfuite  la  manière 
de  faire  cette  machine  plus  fim. 
pie 5  car  au  lieu  de  boîte,  qui 
donnoitdePembaras  à  faire,  qui 
fe  rompoit  ou  décimentoit  fou- 
vent 
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vent,  &dans  laquelle  il  failoit 
beaucoup  de  vif-argent  inutile, 
on  a  pour  cet  effeft  recourbé  le 
bas  du  tuiau  de  verre,  comme  il 
eft  ici  figuré. 

Fig.  3 .  AB  D  eft  le  tuiau  coudé 
ou  recourbé  en  B  ,  bouché  en  A , 
&  ou  vert  en  D. 

Pour  rendre  cette  machine  plus 
fenfible  on  a  attaché  contre  la  bor- 
dure de  ce  Baromètre  une  roue 
divifée  en  360  parties. 

Au  centre  de  cette  roue  pafïe  un 
axe ,  qui  porte  une  aiguille ,  faite 
de  baleine ,  pour  être  plus  légère  $ 
ce  pivot  eft  meu  par  un  fil ,  au 
bout  duquel  pend  un  poids ,  qui 
pofe  fur  la  fuperficie  du  vif-ar- 
gent ,  &  fuit  par  conféquent  tous 
fes  mouvemens  j  cette  aigyille 
pour  peu  que  le  poids  hauffe  ou 
baille  fait  un  grand  chemin  fur 
les  divifionsde  la  roue. 

Fig.  4.  A  A  eft  une  bordure  ou 

plan- 
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planche  fur  laquelle  le  tuiau  BB 
eft  appliqué,  ce  tuiau  eft  recour- 
bé en  C. 

D  eft  la  roue  en  forme  de  Ca- 
dran divifé  en  360  parties. 

E  eft  l'aiguille  de  baleine,  de 
paille,  de  parchemin ,  ou  de  quel- 
que autre  matière  légère  5  cette 
aiguille  eft  menée  par  la  petite 
roiie  de  l'effieu  F ,  fur  laquelle 
pafle  un  fil  ,  au  bout  duquel 
pend  un  poids  G ,  qui  entre  dans 
le  tuiau  C,  &  pofe  fur  la  fuper- 
ficie  -du  vif-argent ,  qui ,  à  me- 
fure  qu'il  monte  ou  defeenddans 
le  tuiau  ,  fait  au  même  temps 
haufler  ou  baiffer  le  contrepoids, 
&  par  confequent  fait  mouvoir 
l'aiguille. 

Comme  on  fe  plaignoit  que  ces 
Baromètres,  faits  avec  du  vif-ar- 
gent,  n'étoient  pas  aflez  fenfibles 
pour  obferver  les  moindres  va^ 
nations  de  l'air,  Mr.  Hugens  cé- 
lèbre 
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iebre  par  fon  mérite  6c  par  fes 
ouvrages  ,  en  inventa  deux  dés 
l'année  1672  ,  lefquels ,  fans  avoir 
plus  de  longueur  que  le  Baromè- 
tre (impie  ,  faifoient  à-peu-prés 
les  mêmes  effets  que  les  grands 
Baromètres  d'eau.  Voici  la  de- 
fcrijSion  qu'il  a  donnée  de  ces 
deux  Baromètres ,  dont  l'un  eft 
fimple  6c  l'autre  eft  double. 

Le  premier  Baromètre  qui  eft 
fimple ,  eft  un  tuiau  de  verre 
A  B  ,  long  d'environ  quatre 
pieds  Se  demi,  fêllé  hermétique- 
ment par  le  bout  A  ,  6c  dont  la 
cavité  eft  de  deux  lignes  ou  en- 
viron, étant  plus-gros  au  milieu, 
6c  faifant  comme  une  boîte  ci- 
lindrique  C  D ,  dont  la  hauteur 
doit  être  d'environ  un  pouce  6c 
le  diamètre  E  E  de  14  à  15  li- 
gnes, c'eft-à-  dire  fept  à  huit  fois 
plus-grand  que  celui  du  tuiau. 
On  y  verfe,  par  le  bout  ouvert,  au- 
:B  tant 
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tant  d'eau  qu'il  y  en  faut ,  pour 
remplir  la  moitié  du  réceptacle 
C  D ,  avec  la  moitié  C  F  du 
tuiau  d'en-haut.On  remplit  enfui- 
te de  vif-argent  le  refte  du  tuiau  -, 
&  après  en  avoir  aulîî  verfé  dans 
le  vaifleau  G,  jufques  à  la  hau- 
teur d'un  demi-pouce  ou  plus, 
on  y  enfonce  le  bout  du  tuiau 
B  ,  élevé  perpendiculairement  à 
l'horifon.  Pour  lors  il  tombe  une 
partie  du  vif-argent  ,  &  le  refte 
demeure  à  la  hauteur  E  E.  L'eau 
qui  nage  defllis  defeend  jufqu'en 
F,  laiflant  le  refte  du  tuiau  vui- 
de  d'air  -,  &  c'eft  la  fuperficie  de 
cette  eau,  qui  en  hauflant  &  en 
baiflant  marque  la  différente  pe- 
fanteur  de  l'Atmosphère ,  par  des 
dégrez  prefqu'aufli  grands  que 
ceux  du  Baromètre  d'eau  de  32 
pieds  de  long. 

Mr.  Hugens  par  hazard  &  fans 
le  fçavoir,  s'eft  rencontré  dans 

l'in. 


Du  Baromètre.  27 
l'invention  de  ce  Baromètre  avec 
Mr.  Defcartes  ,  qui  dans  une  de 
fes  lettres ,  en  a  donné  une  de- 
scription approchante  de  celle-ci. 
Ce  Baromètre  a  un  inconvénient  * 
car  l'eau  qui  eft  renfermée  au 
deffus  du  vif-argent,  étant  mêlée 
d'air  ,  cet  air  en  fort  continuel- 
lement, &  occupant  la  place  qui 
devroit  être  vuide ,  change  alors 
l'effet  du  Baromètre ,  &  le  rend 
fufceptible  du  chaud  &  du  froid 
comme  le  Thermomètre.  C'eft 
ce  qui  a  fait  chercher  à  Mr.  Hu- 
gensune  féconde  manière  de  Ba- 
romètre ,  qui  eft  beaucoup  meil- 
leure que  la  première,  dont  voi- 
ci la  defcription.  Il  faut  faire 
un  tuiau  HMN,  recourbé  par 
le  milieu  en  M.  ce  tuiau  doit 
avoir  deux  boîtes  cilindriques 
égales  marquées  K  6c  L.  Au 
deflus  de  celle  marquée  K ,  eft 
un  petit  bout  de  tuiau  fêilé  her- 
B  2  meti- 
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metiquement  par  en  haut ,  à  Pen- 
droit  H  -,  mais  la  boîte  L  ,  qui 
eft  un  peu  au  deffus  de  la  cour- 
bure M  y  doit  être  ouverte  aux 
deux  cotez ,  où  le  tuiau  y  eft  at- 
taché. La  longueur  des  jambes 
eft  déterminée  parla  diftance  du 
milieu  des  boîtes  K  L ,  qui  doit 
être  environ  de  27  pouces  &  de- 
mi, à  prendre  depuis  le  milieu 
K  de  l'une  3  jufques  au  milieu  L 
de  l'autre.  La  hauteur  de  cha- 
que boîte  doit  être  d'un  pouce 
ou  environ  3  le  diamètre  de  leur 
grofleur  en  dedans  d'un  pouce  ou 
15  lignes  3  &  la  cavité  du  refte 
du  tùiau  d'un  dixième  ou  dou- 
zième de  cette  groffeur. 

L'on  verfe  premièrement  du 
vif-argent  feul  dans  ce  tuiau,  par 
l'ouverture  N  y  pour  en  faire  com- 
me un  Baromètre  ordinaire  ,  de 
ceux  qui  font  recourbez  par  en 
bas,  augmentant  ou  diminuant 

le 
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le  vif-argent,  jufqu'à  ce  qae  fes 
furfaces  fe  rencontrent  vers  le 
milieu  des  boîtes  K  L,  fuppofé 
qu'au  temps  qu'on  fait  l'opéra- 
tion, l'air  foitdepefanteur  moien- 
ne,  c'eft-à-dire  que  dans  le  Ba- 
romètre commun  ,  le  vif-argent 
foit  à  la  hauteur  de  27  pouces 
un  tiers  ;  car  autrement  fi  la  pref- 
fion  de  l'air  eft  plus-grande  ou 
plus-petite  qu'à  l'ordinaire  ,  il 
faut  y  avoir  égard  ,  comptant 
pour  un  pouce  de  variation  ,  qui 
fe  trouvera  dans  le  Baromètre 
vulgaire  ,  une  ligne  &  demie  de 
variation  dans  chaque  boîte.  A- 
prés  que  le  vif  argent  aura  été 
bien  purgé  d'aiY ,  en  forte  qu'il 
n'en  refte  plus  dans  la  boîte  K , 
on  verfera  par  l'ouverture  N , 
quelque  liqueur  qui  ne  gelé  point 
en  Hiver ,  5C  qui  ne  puiiTe  diflbu- 
dre  le  vif  argent  ,  par  exemple 
de  l'eau  commune  mêlée  avec 
B  3  une 
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une  fixiéme  partie  d'eau  forte. 
L'Efprit  devin  a  bien  ces  quali- 
tez ,  mais  il  ne  feroit  pas  propre 
pour  ce  Baromètre  ,  parce  qu'il 
fe  dilate  par  la  chaleur.  On  doit 
mettre  fur  la  liqueur  une  goutte 
d'huile  d'amandes  douces,  pour 
l'empêcher  de  s'évaporer.  Il  doit 
y  avoir  un  pied  ou  environ  de 
liqueur  dans  le  tuiau  B  C,  fup- 
pofe  lamoienne  preffion  de  l'air. 
Le  Baromètre  ainfi  ajufté,  on 
verra  que  la  plus  grande  différen- 
ce de  la  preffion  de  l'air,  qui  fe- 
ra marquée  par  la  furfacc  de  la 
liqueur  dans  le  tuiau  MN,  ira 
jufques  à  prés  de  vingt-deux  pou. 
ces,  fuppofé  que  le  diamètre  des 
boîtes  cilindriques  foit  dix  fois 
plus  grand  que  celui  du  tuiau. 
11  faut  attacher  ce  Baromètre  fur 
une  planche  ,  &  faire  des  divi- 
sons à  côté  de  la  liqueur  ,  com- 
me à  tous  les  autres  Baromètres, 

pour 
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pour  marquer  les  changemens 
qui  y  arrivent. 

L'effet  de  ce  Baromètre  dou- 
ble, eft  différent  du  fimple,  qui 
marque  la  légèreté  de  l'air  quand 
il  baifie,  &  la  pefanteur  du  mê- 
me air  quand  il  haufle,  au  heu 
que  le  double  en  marque  la  lé- 
gèreté en  montant ,  &  la  pefan- 
teur en  defcendant. 

Cette  forte  de  Baromètre  fe 
pouvant  tranfporter  aiféraent , 
pourvu  qu'on  le  tienne  droit ,  on 
en  peut  faire  plufieurs  expérien- 
ces ;  car  fi  aiant  marqué  ,  dans 
le  lieu  le  plus  bas  d'une  maifon, 
l'endroit  où  eft  la  fu perfide  de 
la  liqueur,  on  le  porte  enfuite  au 
haut  de  cette  même  maifon,  que 
je  fuppofe  haute  de  50  pieds, 
l'on  verra  un  changement  d'un 
demi  pouce  ou  environ. 

Cette  variation  étant  fort  fen- 

fible,  on  pourroitpar  ce  moien 

B  4  me- 
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mefurer  aflez  bien  les  différen- 
tes hauteurs  des  montagnes  éloi- 
gnées ,  Se  des  pais  dont  la  fitiïa- 
tion  ne  permet  pas  qu'on  les  me- 
fure  autrement. 

On  a  depuis  peu  éprouvé  une 
autre  forte  de  Baromètre,  qui, 
quoi  qu'il  ne  foitpas  fi  fenfible, 
eft  néanmoins  plus  commode  que 
les  autres  ,  en  ce  qu'il  peut  faci- 
lement être  tranfporté  tout  rem- 
pli de  vif  argent  &  attaché  fur 
fa  planche  ou  bordure.  On  le  peut 
même  renverfer  >  tourner  en  dif- 
férents fens ,  &:  porter  d'un  lieu 
en  un  autre,  fansqueces  mouve- 
mens  le  gâtent ,  en  forte  qu'en  ar- 
rivant dans  un  lieu  où  on  l'aura 
porté ,  il  fera  en  état  d'être  ob- 
fervé  en  le  dreffant  fimplement 
oc  le  mettant  dans  la  fitiiation 
qu'il  doit  avoir  5  en  voici  la  con- 
ftruftion. 

Il  faut  un  tuiau  de  verre  >  com- 
me 


du  Baromètre.  33 
me  pour  faire  le  Baromètre  Am- 
ple ci-devant  décrit ,  long  de  trois 
pieds  ou  environ  ,  &  fêllé  hermé- 
tiquement par  un  bout. 

L'on  fait  une  petite  boîte  de 
bouis  ,  ou  d'autre  bois  ,  dont  le 
couvercle  A  doit  fe  monter  à  vis 
à  l'endroit  de  la  boîte  marqué 
B. 

C  eft  la  cavité  de  la  boîte,  qui 
doit  être  autant  ronde  en  tout 
fens  qu'il  eft  poiîibîe. 

D  E  font  deux  trous  bouchez 
avec  des  chevilles  à  vis.  K 

L'on  cimente  le  couvercle  A 
de  cette  boîte  fur  letuiau  de  ver- 
re, en  forte  que,  quand  la  boîte 
fera  fermée  de  fon  couvercle,  le 
bout  ouvert  du  tuiau  répondra 
juftement  au  centre  de  la  cavité 
C. 

L'on  remplit  enfuite  de  vif-ar- 
gent tout  le  tuiau  ,  &:  en  aiant 
fait  fordr  l'air  en  frappant  du 
B  5  bout 
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bout  fur  une  table,  ou  planche  , 
parce  que  par  ce  mouvement  les 
petites  parties  d'air  fe  réunifient 
Se  deviennent  affez  groflfes  pour 
fortir  d'elles-mêmes  du  tuiau  , 
auquel  l'on  ajoute  alors  la  boîte 
en  la  fermant  à  vis  fur  fon  cou- 
vercle. 

11  faut  enfuite  ouvrir  le  trou  E, 
&  remplir  de  vif-argent  toute  la 
cavité  de  la  boîte ,  6c  aiant  refer- 
mé ce  trou ,  tourner  le  Baromè- 
tre dans  la  fituation  qu'il  doit  a- 
voir,  la  boîte  étant  en  bas.  Il 
faut  enfuite  déboucher  le  trou 
D,  afin  de  laifler  fortir  le  vif- 
argent,  qui  eft  au  deflus  du  ni- 
veau de  ce  trou ,  puis  fermer  ce 
trou  avec  fa  vis,  &  appliquer  ce 
Baromètre  fur  une  planche,  fur 
laquelle  il  y  aura  des  divifions  , 
qui  répondront  à  l'endroit  de  la 
fi'perficie  du  vif-argent  dans  le 
tuiau.  Ce  Baromètre  ainfi  pré- 
paré 
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paré  peut  être  tranfporté  &tour- 
néen  differensfens,  fans  fe  gâ- 
ter, le   bcut  dutuiau  ,    qui  eft 
ouvert  3  étant  toujours  couvert  de 
vif-argent  dans  quelque  fituation 
qu'on  le  mette ,  parce  qu'il  cor- 
refpond  au  centre  de  cet  efpace 
fphérique,    dont  les  deux  tiers 
font  toujours  remplis  de  vif-ar- 
gent. 

On  a  enfuite  éprouvé  par  ex- 
périence, qu'il  n'eft  pas  befoin 
que  ce  Baromètre  ait  aucuns 
trous  ni  aucunes  vis,  les  feuls 
pores  du  bois  étant  fuffifans  , 
pour  lui  donner  la  communica- 
tion avec  l'air,  qui  doit  agir  fur 
lafuperficiedu  vif-argent  conte- 
nu dans  la  boîte.  On  a  des  Baro- 
mètres faits  de  l'une  &  de  l'autre 
manière  qui  réùfîi  fient  fort-bien. 

Par  les  expériences,  qu'on  a 
faites  juf.iu'a  préfent  fur  les  Ba- 
romètres ,     on  a  trouvé  qu'on 
B  6  peut 
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peut  ,  par  l'infpeftion  de  cette 
machine  ,  connoître  3  Se  même 
prévoir  les  changemens  de  Pair, 
quelque  temps  avant  qu'ils  arri- 
vent ,  particulièrement  en-fuite 
d'une  longue  férenité. 

Onpourroitmêmeafleurerque 
cette  machine  feroit  beaucoup 
plus  feure  dans  des  lieux  qui  font 
prefque  toujours  fereinsôcclairs5 
comme  certains  pais  Méridio- 
naux, où  il  arrive  beaucoup  moins 
de  changemens  que  dans  les  Sep- 
tentrionaux. 

On  a  déjà  veu,  par  les  expé- 
riences qu'on  a  ci-devant  rappor- 
tées y  que  l'élévation  &  la  chute 
du  vif-argent  dans  le  Baromètre, 
eil  caufée  par  le  mouvement  de 
l'air  &  des  vents. 

On  n'entreprend  point  de  par- 
ler ici  de  la  caufe  &  de  l'origine 
des  vents ,  cette  matière  méritant 
un  traitte  particulier  5  on  dit  feu- 
lement 
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lement  enpaflont,  qu'on  la  doit 
attribuer  à  l'effet. des  raions  du 
Soleil  3  qui  caufent  tous  ces  mou- 
vemens  &  ces  changemens  qui 
arrivent  à  l'air. 

On  avertit  cependant,  que,lors 
que  dans  la  fuite  on  fe  fervira  du 
mot  de  vent ,  dans  Içs  préceptes 
qu'on  donnera  pour  l'obfervation 
du  Baromètre,  on  n'entend  (1g- 
nifierparcemot,  quelle  mouve- 
ment qui  arrive  à  l'air ,  quoi  que 
dans  l'étroite  lignification  le  mot 
de  vent  fignifie  l'air  même  agité. 

On  avance  prefentement,  com- 
me un  fait  indubitable  qui  n'a 
pas  befoin  de  preuve  ,  que  les 
changemens  des  vents ,  principa- 
lement de  ceux  des  Zones  tempé- 
rées ,  c'eft-à-dire  les  changemens 
del'air/ont  la  principale caufe  de 
ceux  qui  arrivent  au  Baromètre, 
&  que  ces  changemens  font  plus 
fréquens  &  plus-fenfibles  dans 
B  7  cer- 
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certains  temps  &:  dans  certains 
lieux,  que  dans  d'autres. 

On  pofe  encore  pour  une  fé- 
conde caufe  de  l'élévation  Se  de 
la  chute  du  vif-argent  dans  le 
Baromètre  3  l'élévation  &  la  pré- 
cipitation des  vapeurs ,  dont  l'air, 
qui  eft  proche  de  la  Terre  ,  eft 
rempli ,  lefquelles  étant  quelque- 
fois plus  ou  moins  preflees ,  font 
plus  ou  moins  pefantes  -,  mais  il 
eft  aifé  de  comprendre  que  cette 
compreflion  dépend  entièrement 
de  la  première  caufe,  qui  eft  le 
mouvement  de  l'air. 

Perfonne  ne  doute  que  l'air  ne 
foit  un  corps  fluide,  qui  peut, 
de  même  que  la  mer ,  être  agité 
en  divers  fens.  L'on  fçait  aufli 
qu'il  arrive  dans  des  temps ,  que 
la  mer  s'éteve  quelquefois  beau- 
coup au  ddfus  de  fen  niveau, 
lors  qu'elle  eft  pouflee  par  deux 
grands  vents  contraires  ,  &  que 

d'aiures 
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d'autres  fois  elle  defcend  plus-bas 
que  ce  niveau,  lorsque  ces  mê- 
mes vents ,  qui  l'avoient  agitée , 
ont  cefle. 

11  eft  aifé  de  concevoir,  que  la 
même  chofe  arrive  à  l'air,  qui 
peut  être ,  ou  abaifle  ,c'eft- à-dire 
comprimé,  ou  élevé ,  c'cft-à-dire 
dilaté  ,  par  de  pareilles  agita- 
tions. Or  il  eft  certain,  que,  lors 
que  l'air  eft  abaifle  ou  comprimé , 
il  fait  monter  le  vif-argent  dans 
le  Baromètre  ,  &  qu'il  le  laifle 
defcendre ,  lors  qu'il  eft  élevé  ou 
dilaté. 

Quoi  qu'on  ne  puifle  pas  don- 
ner des  régies  certaines  des  temps 
où  arrivent  ces  flux  &:ces  reflux 
de  l'air  ,  on  les  peut  néanmoins 
prévoir  quelque  temps  avant 
qu'ils  arrivent, les  vents,  c'eft  à- 
dire  l'agitation  qui  les  caufe ,  ne 
venant  pas  fi  fubitemenr,  qu'ils 
n'aient  commencé  à  faire  une  pre- 
mière 
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miére  imprefiion  fur  les  corps 
aériens,  qui  fe  trouvent  dans  le 
chemin  où  ils  doivent  pafler. 
Cette  première  imprefiion,  qui 
fe  communique  fucceiïivement  à 
ces  corps  aériens  ,  ne  manque  pas 
d'être  marquée  par  le  mouve- 
ment du  Baromètre  >  ainil  en 
Pobfervant  exaftement ,  on  peut 
prévoir  ce  changement  quelque 
efpace  de  temps  avant  qu'il  ar- 
rive. 

Voici  quelques  règles  généra- 
les pour  l'obfervation  du  Baro- 
mètre fimple,  qu'on  pourra  aifé- 
ment  appliquer  au  Baromètre 
double,  aiant  égard  à  la  différen- 
ce du  chemin  que  fonc  ces  deux 
machines  ,  &  que  le  Baromètre 
double  monte,  lors  que  le  fimple 
defcend. 

Nous fuppofons d'abord,  fans 
déterminer  le  lieu  où  fe  fait  l'ob- 
fervation ,  que  la  fuperficie  du 

vi- 
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vif-argent  eft  dans  le  tuiau  du 
Baromètre  à  27  pouces  un  quart, 
mefure  de  Paris ,  6c  que  là  il  mar- 
que un  temps  douteux  entre  le 
beau  6c  le  vilain. 

11  eft  certain  ,  que,  lors  qu'il 
montera  au  deflus  des  vingt- fept 
pouces  6c  un  quart,  il  marquera 
le  beau  temps ,  Se  plus  il  montera 
haut  plus  le  temps  fera  ferein, 
calme  6c  confirmé  au  beau  ,  6c 
ne  changera  pas  que  le  vif-argent 
n'ait  defeendu  au  deffous  des  27 
pouces  Se  un  quart. 

S'il  defeend  lentement  Se  peu- 
à-peu,  le  mauvais  temps  viendra 
lentement  6c  par  dégrez  -,  mais 
s'il  defeend  fuhitement,  le  temps 
changera  tout  à  coup  du  beau  au 
vilain. 

Lors  que  le  vif-argent  defeend 
fort-bas  clans  le  Baromètre  ,  il 
marque  de  grands  vents  Se  de 
grands  orages  ,   qui  ne  finiffent 

point, 
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point,  que  le  vif-argent  ne  foie 
remonté.  Cela  ne  veut  pas  pour- 
tant dire,  que  le  vent  doive  fou- 
fler  continuellement  de  même 
force,  car  il  peut  bien  y  avoir 
quelques  intervales,  où  il  ne  fou- 
fle  pas  fi  fort ,  &  où  l'orage  fem- 
ble  appaifé  5  mais  il  recommence 
peu  après ,  &:  ne  ceflfe  point  entiè- 
rement que  le  vif-argent  n'ait  au 
moins  un  peu  remonté. 

On  doit  obferver  qu'en  Eté ,  les 
changemens  n'arrivent  pas  fi  fu- 
bitement  qu'en  Hiver ,  &  qu'on 
les  peut  prévoir  ordinairement 
un  jour,  &  même  quelquefois 
deux ,  avant  qu'ils  arrivent  ,  au 
lieu  qu'en  Hiver,à  peine  les  peut- 
on  quelquefois  prévoir  d'un  de- 
mi-jour. 

L'on  doit  encore  remarquer, 
qu'aux  Equinoxes  le  temps  eft 
fort-variable  ,  &  qu'alors  il  eft 
difficile  de  bien  prévoir  ce  qui 

doit 
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doit  arriver  ,  le  Baromètre  ne 
marquant  fouvent  le  changement, 
que  peu  de  temps  avant  qu'il 
arrive.  " 

On  joint  ici  à  ces  régies  géné- 
rales y  quelques  régies  particuliè- 
res ,  prifes  des  obfervations ,  que 
Ton  a  faites  en  divers  endroits  fur 
les  Baromètres  &  les  vents. 

Si  après  qu'un  vent  de  Sud ,  ou 
de  Sud-Oùeft ,  a  foufflé  pendant 
quelque  temps ,  il  s'élève  un  vent 
de  Nord,  ou  de  Nord-Eft5ce  vent 
comprime  l'air ,  le  rend  plus-pe- 
fant,  6c  fait  par  conféquent  mon- 
ter le  vif-argent  dans  le  Baromè- 
tre, quelquefois  jufques  à  huit 
lignes ,  &  alors  il  fait  pour  l'or- 
dinaire beau  temps  &  ferein. 

Mais  fi  à  un  vent  d'  Eft,ou  d'Eft- 
Nord-Eft,  ilfuccede  un  vent  de 
Sud,  ou  de  Sud-Oùeft,  alors  le 
vif-argent  defcend  ,  &  marque 
qu'il  doit  pleuvoir.  Il  peut  néan- 
moins 
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moins  quelquefois  arriver  ,  que 
le  bud  &  le  Sud-Oueft  ,  aiant 
pouffé  beaucoup  d'air  &  de  nuées 
vers  le  côté  du  Nord  &  du  Nord- 
Eft,  il  fe  fait  un  reflux  d'air  cau- 
fé  par  le  venc  de  Nord  ,  ou  de 
Nord-Eiî  ,  qui  ,  ramenant  ces 
nuées  du  côté  d'où  elles  étoient 
venues,  les  prefle,  &  caufe  une 
pluie  continuelle  pendant  un 
jour,  &  quelquefois  plus,  fui- 
vant  la  quantité  de  nuées  qui  fe 
trouvent  aflemblées ,  quoi  que  le 
Baromètre  foit  remonté. 

Lors  que  le  vent  de  Nord ,  ou 
de  Nord-Eft,continuë  long-tems 
à  fouffler,  il  arrive  quelquefois, 
que  le  vif-argent  du  Baromètre 
baiffe  peu-à-peu  ,  Se  que  cepen- 
dant le  beau  temps  ne  laide  pas 
de  continuer  3  à  caufe  que  l'air 
eft  chargé  tie  peu  de  vapeurs, 
&:  qu'il  s'étend  vers  leSud-Oueft, 
où  il  n'efî  point  prefféjqu'ainfi  fon 

reflbrt 
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reflbrt  &  fon  poids  diminuent, 
6c  par  conféquent  il  prefîe  moins 
fur  la  furface  du  vif-argent  du 
Baromètre. 

Comme  les  vents  du  Nord-Eft 
&  de  l'Eft-Nord-Eft  compriment 
l'air,  &c  le  rendent  plus  pefant, 
de  même  leSud&:  le  Sud-Oùeft 
le  foulevent ,    6c  lui  donnent  la 
libertéd'étendre  fes  reflbrts.     Us 
diminuent  par  conféquent  fa  com- 
preflion  &  fon  poids ,  d'où  il  ar- 
rive que  le  vif-argent  baiffe  dans 
le  Baromètre  ,   6c  marque  qu'il 
doit  pleuvoir  ,   particulièrement 
fileventaiantétéOùeft,  devient 
Sud  ou  Sud-Oïieft ,  mais  lors  que 
d'Eft-Nord-Eft,il devient  Nord, 
ou  Nord-Nord-Eft3il  marque  une 
continuation  debeau-tems,  quand 
même  le  vif-argent  baifîeroit  un 
peu. 

La  raifon  ,  pour  laquelle  le  vif- 
argent    du    Baromètre   marque 

qu'il 
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qu'il  doit  pleuvoir  lorfqu'il  baif- 
fe  ,  eft  que  l'air  étant  alors  plus 
léger,  ilnepeutplusfoûtenirles 
vapeurs  >  d'où  il  arrive  que  les 
plus-hautes  tombant  fur  les  plus- 
baiTes,elles  s'y  uniflent,&  forment 
des  nuées  ,  qui  étant  devenues 
tres-pefantes  &:  tres-épaifles,  par 
l'augmentation  des  nouvelles  va- 
peurs qui  s'y  joignent,  tombent 
enfin  en  pluie. 

Il  faut  encore  remarquer ,  que 
les  vents,  qui  font  baifler  le  vif- 
argent  du  Baromètre ,  paflent  par 
defîus  des  mers  avant  que  d'arri- 
ver à  nous,  &  fe  chargent  par  con- 
féquent  de  vapeurs,  qui  étant  raf- 
femblées/e  convertirent  en  pluie. 
L'on  remarque  fouvent,que,lors 
que  le  Nord  &  le  Nord-Eft  ré- 
gnent long-temps  5  le  Baromètre 
baifle  peu-à-peu ,  &  cependant  le 
beau  temps  ne  laifle  pas  de  con- 
tinuer. Cela  vient  de  ce  que  ces 

vents 
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vents  amènent  peu  de  vapeurs, 
&  le  vif-argent  doit  néanmoins 
baifl'er ,  parce  que  l'air  trop  pref- 
fé,  s'étend  vers  leSud-Oueft,& 
par  conféquent  fon  refTort  dimi- 
nue ,  par  fa  dilatation  &  fon  éten- 
due; ,  &  n'a  plus  autant  de  force , 
qu'il  en  avoit ,  pour  preffer  fur  la 
fuperficie  du  vif-argent. 

11  arrive  encore  dans  certains 
temps ,  deschangemenstres-con- 
fidérables ,  auxquels  on  doit  avoir 
égard  -,  car  l'on  fçait,  par  exem- 
ple, qu'il  fort  continuellement  des 
pores  de  la  Terre ,  &c  qu'il  s'élè- 
ve au  deflus  des  eaux,  de  certaines 
parties  de  l'eau  même  très-peti- 
tes ,  que  nous  nommons  vapeurs, 
&c  que  ces  émanations  font  plus- 
grandes  dans  des  temps  que  dans 
d'autres,  il  eft  certain ,  que,  lors 
qu'un  très  grand  froid  a  fait  ge- 
ler la  furface  de  la  Terre  &  des 
eaux  ,  ces   vapeurs  ne  peuvent 

paffer 
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paffer  à  travers  cette  glace  ,  qui 
étant  fort  ferrée ,  bouche  exacte- 
ment les  pores  par  lefquels  elles 
pafïbient  ordinairement,  ce  qui 
îe  remarque  à  l'endroit  des  ou- 
vertures des  cavernes,  &:  même 
des  caves, d'où  l'on  voit  vifible- 
ment  fortir  ces  vapeurs.  11  eft 
encore  certain,  que,  lors  qu'après 
une  forte  gelée  il  arrive  un  dégel, 
ces  vapeurs  aiant  alors  la  liberté 
de  pafTer  par  leur  chemin  ordi- 
naire, s'unifTent  enfemble ,  &:fe 
convertnTent  en  brouillards  6c  en 
pluies  3  au  lieu  qu'en  Eté ,  les  po- 
res de  la  Terre  étant  toujours  ou- 
verts, &:  ces  vapeurs  n'étant  point 
retenues,  mais  fortant  en  liberté, 
ne  fe  ramaffent  point  enfemble, 
parce  que  les  raïons  du  Soleil  les 
tenant,  par  leur  mouvement ,  dans 
cette  féparation ,  après  fon  cou- 
cher &  avant  fon  lever,  ces  va- 
peurs retombent  en  petites  par- 
ties, 
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fies,  6c  c'eft  ce  qu'on  appelle  le 
ferein  &  la  rofée.  Cependant 
lors  qu'en  Hiver,par  un  grand  dé- 
gel, les  pores  de  la  Terre  devien- 
nent libres  6c  ouverts ,  &  que  l'eau 
a  repris  fon  mouvement ,  ces 
vapeurs,  qui avoient  été  retenues, 
&  qui  s'étoient  amaflees  au  def- 
fous  de  cette  croûte  gelée,  paf- 
fant  facilement  par  ces  pores,  6c 
fortant  en  abondance  de  la  Ter- 
re &  des  eaux,  donnent  par  leur 
mouvement  une  forte  impreflion 
à  l'air  qu'elles  rencontrent,  6c  le 
foulevant  le  rendent  plus-léger, 
c'eft-à;dire  lui  diminuent  la  for- 
ce avec  laquelle  il  preflbit  fur  la 
iuperficie  du  vif-argent  -,  c'eft- 
pourquoi  alors  le  Baromètre 
baffle ,  6c  L'air  ne  pouvant  pas  foû- 
tenir  long-  temps  cette  abondan- 
ce de  vapeurs,  elles  s'unifient  les 
unes  aux  autres  -,  6c  retombent  en- 
fuite  en  brouillards  ou  en  pluie , 
C  qui 
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qui  durent  à  proportion  que  la 
gelée  a  duré ,  &:qu'ilyavoit  des 
vapeurs  retenues  par  cette  croû- 
te de  glace  -,  à  moins  qu'un  fort 
vent  ne  poufle  ces  vapeurs  ail- 
leurs, &  ne  détourne  ces  brouilr 
lards  &  cette  pluie. 

On  ne  peut  mieux  finir  ce  petit 
Traitté,  qu'en  rapportant  un  phé*- 
nomene  extraordinaire  >  qui  arri- 
vaen  1675,  au  Baromètre  de  feu 
Monfieur  Picard ,  l'un  des  Mef- 
fieurs  de  l'Académie  Roiale  des 
Sciences  de  France.  Il  avoit  de. 
puis  plufieurs  années,  dans  POb- 
fervatoire  de  Paris  parmi  fes  ma- 
chines ,  j  un  Baromètre  fimple 
c'eft-à-dire  un  tuiau  de  verre 
bouché  par  un  bout,  recourbé 
&  rempli  de  vif-argent ,  comme 
il  eft  ci  devant  décrit.  Comme 
il  tranfportoit  le  Baromètre  d'un 
lieu  à  un  autre  dans  une  grande 
obfcurité,    il  s'aperçût  que  dans 

le 
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le  mouvement  du  vif-argent ,  il 
fortoit  de  cette  machine,  de  temps 
en  temps  des  éclairs  ,  comme  il  ém 
fort  du  phofphore  d'Angleterre 
lors  qu'il  eft  expofé  à  l'air.  Aiant 
réitéré  ce  rranfport  dans  une  pa- 
reille obfcurité,  il  reconnut  que 
toute  la  partie  du  tuiau  ,  qui  eft 
au  deflus  du  vif-argent,  &  que 
l'on  dit  communément  être  vui- 
de,  fe  rempliflbit  d'une  certaine 
lumière  entrecoupée  ,  qui ,  à 
chaque  fois  que  le  vif-argent  ba- 
lançoit  dans  le  tuiau,  jettoit  com- 
me des  éclairs  j  mais  cela  n'ar- 
rivoit  dans  chaque  balancement, 
que  lors  que  le  vuide  fe  faifoit , 
&  dans  la  feule  defeente  du  vif- 
argent.  On  a  éprouvé  plufieurs 
autres  Baromètres,  pour  voir  fi  la 
même  chofe  arriveroit  >  mais  on 
n'en  a  trouvé  qu'un  qui  aprochàt 
de  celui  de  Monfieur  Picard, 
foit  que  les  autres  ne  fuflent  pas 
C  2  aflez 
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aflez  épurez  d'air,  ou  que  le  vif- 
argent  n'en  fût  pas  aflez  pur* 
ou  qu'il  n'y  eût  pas  aflez  long- 
temps qu'ils  fuflent  en  expé- 
rience. On  invite  les  curieux  à 
perfectionner  cette  petite  décou- 
verte. 
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TKAITTE 


D  U 

THERMOMETRE, 

eu 

Injlrument  à  mefurer  les  degré z 
de  chaud  &  de  froid. 

NO  u  s  nous  appercevons 
très- fenfiblement  des  chan- 
gemens  de  chaud  &  de  froid , 
qui  arrivent  à  Pair  dans  lequel 
nous  vivons ,  &  qui  nous  envi- 
ronne j  mais  il  ne  feroit  pas  fa- 
cile de  comparer  au  jufte  la  cha- 
leur d'un  jour  avec  celle  d'un  au- 
tre, fans  le  fecours  d'un  infini- 
ment qu'on  a  inventé  depuis  un 
certain  temps,  &  qu'on  a  nom- 
mé Thermomètre ,  c'eft.  à-dire  me- 
fure  du  chaud. 

Cet  infiniment  à  été  inventé 
C  3  par 


5*4  T    R    A    I    T   T    E' 

par  un  païfan  de  Nord-Hollan- 
de, nommé  Drebbel,  qui  pour 
fon  induftrie,  &  pour  fes  rares 
inventions ,  fur  apellé  en  Angle- 
terre auprès  du  favant  Roi  Ja- 
ques, oùilaauflî  inventé  le  Mi- 
crofeope. 

On  a  fucceiîî  vement  perfe&ion- 
né  cette  petite  machine,  &cnen 
a  fait  de  plufieurs  manières. 

Pour  en  donner  ici  plus  intel- 
ligiblement les  deferiptions,  il 
eft  à  propos  de  faire  remarquer, 
que  l'air  eft  naturellement  froid, 
&:  qu'il  ne  s'échaufe,  que  parle 
mouvement  &  l'impreiiïon  que 
lui  donnent  les  raïons  du  Soleil. 
Gn  en  fera  bien-tôt  convaincu , 
fi  on  fait  réflexion ,  que  l'air  qui 
vient  du  côté  du  Nord,  où  eft 
le  Pôle  d'où  le  Soleil  eft  éloigné, 
&  auquel  il  ne  communique  fes 
raïons  qu'obliquement,  que  cet 
air,  dis-je,  eft  beaucoup  plus- 
froid 
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froid  que  celui  qui  vient  du  côté 
du  Midi,  oùeft  la  ligne  Lquino- 
friale,  dont  le  Soleil  eft  plus  pro- 
che que  du  Pôle,  Se  fur  laquelle 
il  darde  fouvent  fes  raïons  à 
plomb.  L'on  peut  au ffi  ajouter, 
que  l'air  n'eft  plus-froid  la  nuit 
que  le  jour,  qu'à  caufe  de  l'ab- 
fence  du  Soleil. 

11  eft  encore  certain ,  que  le 
propre  de  la  chaleur  eft  d'éten- 
dre, de  dilater  &  de  raréfier  tous 
les  corps,  6c  qu'au-contra're  le 
froid  les  reflerre,  les  comprime 
6c  les  racourcir.  Les  corps  mê- 
mes, qui  nous  paroiiîent  les  plus- 
durs,  font  fujetsàcette  loi.  On 
en  a  la  preuve  par  une  expérien- 
ce qu'on  a  faite  de  nos  jours.  On 
a  pris  une  pièce  de  marbre ,  lon- 
gue de  trois  pieds  ou  environ , 
large  d'un  demi-pied  ,  &  épaiile 
de  trois  pouces.  On  en  a  pris 
êxa&ement  la  mefure,  pendant 
C  4  un 
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un  très-grand  chaud  ,  par  la  me- 
tcdeque  nous  décrirons  ci-aprés> 
onaenfuite,  pendant  une  grande 
&c  longue  gelée,  &:  par  la  même 
méthode,  mefuré  cette  même  piè- 
ce de  marbre  ,  qu'on  a  trouvé 
fenfiblement  racourcie,  et  de  plus 
d'une  ligne. 

Cette  expérience  ponrroit  en- 
core être  plus  fenfible,  fi  on  me- 
furoit  cette  pièce  de  marbre  en 
Italie  ,  pendant  un  très-grand 
chaud ,  &  qu'on  la  mefuràt  en- 
fuite  en  Suéde ,  pendant  un  très- 
grand  froid. 

On  peut  ici  dire  en  paflant , 
que,  fi  on  expofe  au  Soleil  deux 
quarreaux  de  marbre,  l'un  blanc, 
l'autre  noir,  &:  tous  deux  d'éga- 
le grandeur,  épaifleur  &  figure, 
le  marbre  blanc  fera  encore  froid , 
que  le  marbre  noir  fera  chaud , 
quoi  qu'ils  foient  expofez  dans 
le  même  lieu  &  pendant  le  même 
efpace  de  temps.  Pour 


du  Thermometrf.  57 
Pour  venir  à  la  manie  re  de 
mefurer  exa&ement  cette  pièce 
de  marbre,  il  eft  certain  que  tou- 
tes les  mefures,  de  quelque  ma- 
tière qu'elles  foient  faites ,  feront 
fujettes  à  la  même  augmentation 
ou  à  la  même  diminution  ,  que 
la  pièce  de  marbre  qu'on  voudra 
mefurer  ->  ainfi  elles  n'y  feront  pas 
propres.  On  a  eu  recours,  pour 
cette  raifon,  à  une  mefure  fixe 
6c  déterminée  j  qui  néanmoins  ne 
peut  recevoir  aucune  augmenta- 
tion ou  changement. 

Onfçait  que  le  jour  naturel  eft 
divifé  en  vingt-quatre -heures, 
que  chacune  de  ces  heures  eft 
encore  divifée  en  foixante  minu- 
tes, &  chaque  minute  en  foixan- 
te  fécondes. 

Depuis  l'invention  de  la  pen- 
dule ,  dent  on  a  l'obi  igation  à  Mr. 
Hugens,  on  a  fait  des  horloges, 
dont  le  pendule,  qui  y  eft  atta- 
C  5  ché, 
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ché ,  marque  jufte  à  chacune  de 
fes  vibrations  une  féconde. 

La  longueur  de  ce  pendule, 
fe  compte  depuis  l'endroit  où  il 
eft  acroché  ,  &c  où  commence 
fon  mouvement ,  jufqu'au  centre 
du  poids  qui  eft  attaché  au  bais 
de  ce  pendule,  foit  que  le  poids 
foit  fait  en  ancre,  ou  en  lentille. 

On  trouve  en  ce  païs-ci,  que 
la  longueur  de  ce  pendule  eft  dé- 
terminée à  trois  pieds  huit  li- 
gnes &  demie. 

Pour  avoir  la  mefure  exafte 
dont  nous  parlons  ,  il  faut  en  Eté 
faire  exactement  un  pendule 
fimple,  fans  qu'il  foit  befoin  de 
Fattacher  à  une  horloge  *  car  il 
fuffit  qu'on  le  puiffe  mettre  en 
mouvement  ,  &  qu'il  marque 
exactement  une  féconde  à  chaque 
vibratic  n. 

11  faut  alors  couper  exacte- 
ment une  pièce  de  marbre  fur  la 

longueur 
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longueur  de  ce  pendule  ,  6c  en 
faire  l'arête  vive  pour  plus-gran- 
de  précifion. 

L'on  doit  enfuite  en  Hiver, 
pendant  une  forte  gelée ,  refaire 
un  nouveau  pendule,  qui  a  cha- 
que vibration  battra  les  fécon- 
des. 

Appliquez  pour  lors  la  verge 
de  vôtre  pendule,  qui  eft  ordi- 
nairement de  fer,  ou  d'acier, fur 
vôtre  pièce  de  marbre ,  &  vous 
connoîtrez  combien  elle  fera  ra- 
courcie. 

On  peut  encore  faire  cette  ex- 
périence plus  commodément  par 
la  méthode  fuivan'te.  Coupez 
deux  pièces  de  marbre  ,  égalles 
en  longueur,  largeur  6c  épaiffeur. 
Sellez  avec  du  plomb ,  proche  les 
deux  extrémitez  de  l'une ,  &  dans 
fa  longueur  ,  deux  petits  mor~ 
ceaux  de  cuivre  plats  6c  unis. 
Sellez  au fli  proche  des  deux  ex- 
C  6  tré- 
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trémitez  de  l'autre  pièce  de  mar- 
bre j  deux  pointes  de  fer ,  qui  ré- 
pondent jufte  à  ces  deux  plaques 
de  enivre.  Appliquez  ces  deux 
pièces  de  marbre  Tune  fur 
l'autre,  en  forte  que  les  pointes 
faffent  des  marques  fur  les  pla- 
ques de  cuivre.  Expofez  à  l'air, 
pendant  une  forte  gelée,  une  de 
ces  pièces  de  marbre ,  &  quand 
vous  jugerez,  qu'elle  l'aura  été 
affez  de  temps ,  pour  que  la  ge- 
lée ait  fait  fon  effet  deffu  s,  échau- 
fez  l'autre  pièce  de  marbre  dans 
de  l'eau  chaude ,  aufli  long-temps 
qu'elle  ait  pris  affez  de  chaleur, 
pour  qu'en  la  tirant  de  l'eau  6c 
en  y  appliquant  la  langue ,  vous 
aiez  de  la  peine  à  l'y  fouffrir.  Ap- 
pliquez ces  deux  pièces  demar. 
bre  Tune  fur  l'autre ,  &  vous  aurez 
îa  différence. 

Réitérant   cette    expérience, 
faites  éehaufer  la  pièce  de  mar- 
bre 
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bre  que  vous  aviez  d'abord  ex- 
pofée  à  la  gelée  ,  &  expofez  à 
la  gélée,celle  qui  avoir  été  échau- 
fée  dans  l'eau,  appliquez  les  Tune 
fur  l'autre  ,  5c  vous  aurez  une 
augmentation  de  différence  plus 
fenfible. 

Puis  que  le  propre  de  la  cha- 
leur eft  de  dilater  Se  de  raréfier 
les  corps,  il  eft  certain ,  que  les 
parties  de  l'air  étant  fluides  & 
plus-délicates  que  celles  des  au- 
tres corps  ,  la  moindre  chaleur  , 
qui  lui  arrive,  les  dilate ,  les  raré- 
fie Se  les  fait  étendre  confidéra- 
blement. 

L'on  a  jugé,  que,  fi  on  pouvait 
marquer  la  quantité  de  cette  ra- 
réfaftion  de  l'air,  elle  ferviroit 
à  faire  connoître  en  même  temps 
la  quantité,  ou  pour  mieux  dire 
le  degré  de  chaleur  qu'il  feroit 
dans  ce  même  lieu.  On  a  crû 
que  pour  cet  effet ,  il  falloit  ren- 
C  7  fermer 
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fermer   quelque   petite  portion 
d'air  commun  dans  quelque  vaif- 
feau  tranfparent  de  verre  ou  de 
criftal  ,     au    travers   duquel   il 
pût  recevoir Timprefiîon  de  l'air 
général,  où  il  eft  fiiué,  6c  dont 
il  eft  environné  ,     6c    marquer 
ainlî  en  quelque  forte  cette  im- 
preflîon.     On  a  d'abord  pris  à  ce 
deflein ,  une  phiole  grofle  com- 
me une  noix,  ou  comme  un  œuf 
de  pigeon ,  elle  peut  même  être 
plus  grofTe  fi  l'on  veut  -,  de  cette 
phiole  fortoituntuiaude  lagrof- 
feur  d'une  plume  à  écrire  j  6c  d'un 
pied  de  longueur  -,    ou  environ  -, 
('on  trouve  des  matras ,  à  peu  prés 
de  cette  figure ,  dont  on  fe  fert  en 
Chimie.)    On  mit  d'abord  dans 
cette  phiole,  ou  matras,  un  peu 
d'eau  commune,  autant  qu'il  en 
falloit  pour  occuper  la  moitié  de 
fon  cou ,  l'autre  moitié  Se  la  bou- 
le ,  ou  phiole ,   étant  demeurez 

pleins 
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pleins  d'air  commun.  On  a  ren* 
verfé  le  bout  du  cou  dans  un  va* 
fe  plein  de  la  même  eau ,  com- 
me il  eft  marqué  dans  la  Figure 
ci-jointe, 

Fig.  i .  A  ,  eft  la  phiole  ou  bou- 
le de  verre. 

BB,  le  cou  de  la  phiole,  dans 
lequel  il  y  a  de  l'eau  commune 
jufqu'en  C,  le  refte  de  ce  cou  6c 
la  boule ,  ou  phiole,  étant  pleins 
d'air  commun. 

D ,  le  vafe  où  il  y  a  de  la  même 
eau,  dans  laquelle  on  a  fait  trem- 
per le  bout  du  cou  E. 

Lorsqu'on  échau  fêla  boule  A  , 
feulement  par  la  chaleur  de  la 
main,  ou  autrement,  l'air  com- 
mun ,  contenu  dans  cette  boule, 
venant  à  fe  raréfier  par  la  cha- 
leur, à  fe  dilater  Se  à  s'étendre, 
&  par  cenféquent  à  avoir  plus 
de  volume,  &  à  occuper  plus  de 
place  qu'il  netaifoit  auparavant, 

cet 
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cet  air  ,  dis-je  ,  preffe  fur  Teai? 
contenue  dans  le  cou ,  Se  l'oblige 
à  defeendre.  Lors  qu'enfuite  un 
air  froid  extérieur  frappe  cette 
même  boule,  ou  phiole  ,  &  la 
rafraîchit, l'air,  qui  y  eft  renfermé, 
recevant  l'impreflion  de  cette 
fraîcheur,  fe  reflerre , fe conden- 
fe ,  &  par  confequent  occupant 
moins  de  place ,  &  aiant  moins 
de  volume  5  fe  retire  dans  la  boule, 
ou  phiole ,  6c  alors  l'eau  du  vafe 
d'en-bas  étant  aidée  Se  prefféepar 
l'air  extérieur  ,  monte  dans  le 
tuiau  ,  &  occupe  la  place  que 
l'airrenfermé  lui  vient  de  quitter, 
en  fe  retirant  dans  la  boule  d'en- 
haut. 

On  trouva  enfuite  le  moien  de 
faire,  que  cette  petite  machine, 
quiétoit  compofée  de  deux  piè- 
ces, ne  fût  plus  que  d'une  feule,- 
comme  elle  eft  décrite  dans  l'ex* 
plication  de  la  F  igure  ci-jointe. 

A  A, 


•  ^V  •  àjl- 
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A  A,  eft  un  tuiau  de  verre,  ou 
de  criftal ,  gros  environ  comme 
une  moienne  plume  à  écrire,  Se 
long  de  dix:huit  pouces  ,  ou 
deux  pieds ,  plus  ou  moins  à  vo- 
lonté. 

B  ,  eft  une  boule,  ou  phiole, 
tenant  au  bout  de  ce  tuiau  ,  & 
qui  eft  de  la  même  matière^  grof- 
fe  environ  comme  un  œuf  de  pi- 
geon ,  plus  ou  moins  félon  la  grof- 
feur  &  la  longueur  du  tuiau. 

C,  le  bout  d'en-bas  du  tuiau 
recourbé ,  aiant  à  fon  extrémité 
une  autre  petite  phiole,  ou  bou- 
le, marquée  D,  ouverte  par  un 
petit  trou  en  E. 

Cette  machine  étant  ainfi  pré- 
parée, &:  étant  encore  toute  vui- 
de,  c'eft-à-dire  n'étant  remplie 
que  d'air  commun,  on  n'y  peut 
introduire  aucune  liqueur  ,  que 
par  la  méthode  fuivante  ,  parce 
que  la  petitefle  du  trou ,  ne  per- 
met 
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met  pas  à  l'air  d'en  fortir  lors  que 
l'eau  y  veut  entrer.  11  faut  pour 
cela  échaufer  la  boule,  ouphiole 
d'en-hautparla  chaleur  d'un  re- 
chaut,  d'une  chandelle ,  oud'u- 
nelampe^  car  alors  l'air,  qu'elle 
contient  ,  fe  raréfiant  à  propor- 
tion de  la  chaleur  qu'on  lui  don- 
ne ,  il  en  fort  une  partie  par  le 
trou  de  la  phioled'en-bas.  Lors 
qu'on  juge  qu'il  en  eft  aflez  (orti , 
pour  faire  place  à  la  liqueur 
qu'on  y  veut  introduire,  ce  qui 
ne  fe  connoît  que  par  l'expérien- 
ce &"  par  l'ufage  ,  il  faut  trem- 
per le  bout  où  eft  la  phiole 
trouée,  dans  la  liqueur  qu'on  y 
veut  faire  entrer.  Alors  l'air  ex- 
térieur, qui  eft  froid  en  compa- 
raifondelaboule,  qui  vient  d'é- 
tré  échaufée  ,  frappant  contre 
cette  boule,  la  rafraîchit,  5c  ra- 
fraîchit en  même  temps  l'air 
qu'elle  renferme  ,  lequel  venant 

à  fe 
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à  fe  condenfer  Se  à  fe  refierrer, 
comme  nous  l'avons  expliqué 
ci-devant,  fe  retire  en  partie  dans 
la  boule  3  ou  phioled'en-haut,  8c 
abandonne  une  partie  du  tuiau  , 
dans  lequel  l'air  extérieur  fait  ef- 
fort de  s'introduire ,  mais  en  étant 
empêché  par  la  liqueur  5  dans  la- 
quelle trempe  le  bout  >  où  eft  le 
trou  de  ce  tuiàu ,  il  la  prefle ,  6c 
l'oblige  à  y  monter  &  à  occuper 
tout  T'efpace  que  l'air  extérieur 
abandonne  en  fe  refferrant  &  fé 
retirant  dans  la  boule  d'en-haut. 
11  faut  enfuite,  lors  qu'on  juge 
qu'il  eft  entré  dans  ce  Thermo- 
mètre aflez  de  liqueur,  pour  oc- 
cuper  là  moitié  du  tuiau  ,  6c  la 
moitié  de  la  boule  d'en-bas,  l'ô- 
ter  de  la  liqueur  où  le  bout  ou- 
vert trempoit,  6c  l'appliquer  fur 
une  petite  planche  faite  exprez, 
fur  laquelle  il  y  aura  des  divi- 
fions ,  pour  marquer  de  combien 

de 
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de  dégrez  cette  liqueur  montera 
dans  le  tuiau  par  le  froid  ,  ou  y 
defcendra  par  le  chaud. 

On  s'eft  enfuite  apperçû  par 
l'ufage ,  que,  lors  qu'on  fe  fervoit 
d'eau  commune  dans  ces  Ther- 
momètres ,  elle  fe  glaçoit  pendant 
le  grand  froid  ,  6c  qu'ils  deve- 
noient  ainfi  inutiles  &  fe  caflbient 
fouvent  pendant  la  gelée  ,  c'efc 
pourquoi  on  les  a  remplis  d'une 
liqueur,  compofée  de  trois  par- 
ties d'eau  commune  ,  &  d'une 
partie  d'eau  forte,  dans  laquelle 
on  a  auparavant  faitdiflbudreun 
peu  de  cuivre  ,  pour  la  colorer 
&  la  rendre  plus-vifible. 

Ces  deux  Thermomètres, que 
nous  venons  de  décrire  ,  aiant 
communication  ,  par  leur  ouver- 
ture, avec  l'air  extérieur  qui  pref- 
fe  fur  la  fuperficie  de  la  liqueur, 
font  fujets  aux  mouvemens  qui 
arrivent  à  cet  air  y  car  par  exem- 
ple 
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pie  dans  un  jour  où  l'air  feroit 
plus-pefant  que  dans  un  autre, 
quoi  qu'il  ne  fût  pas  plus  froid, 
la  pefanteur  de  l'air  feroit  ce  jour- 
là  monter  la  liqueur  dans  le  tuiau* 
ainfi  il  paroîcroit  ce  même  jour- 
là  qu'il  feroit  pi  us- froid, quoi  que 
l'air  n'eût  reçu  aucun  changement 
à  cet  égard. 

Pour  remédier  àce  deftaut,  on 
a  inventé  une  autre  forte  de  Ther- 
momètre qui  n'a  qu'une  boule, 
ou  phiole  de  verre ,  ou  de  criftal , 
avec  un  long  cou  ou  tuiau  de  mê- 
me matière ,  délié  Se  long ,  à  pro- 
portion de  la  groflfeur  de  la  boule, 
ou  phiole ,  8c  par  la  méthode  que 
nous  avons  décrite  ci-deflus ,  on 
le  remplit  d'efprit  de  vin  coloré , 
&  on  en  ferme  le  bout  à  la  cha- 
leur delà  lampe 3  c'eft  ce  qu'on 
apelle  fêller  hermétiquement.  En 
voici  la  defeription. 

A ,  eft  la  boule  ou  phiole  de 

verre 
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verre ,  dont  la  fcituation  eft  d'être 
en-bas.  Elle  peut  être  de  la  grof- 
feur  d'un  oeuf  de  pigeon  3  6c  mê- 
me d'une  baie  de  jeu  de  paume , 
fuivantla  longueur  que  l'on  veut 
donner  à  fon  cou  ,  ou  tuiau  5  car 
les  plus  -  longs  Thermomètres 
font  les  plus-fenlibles. 

B  B,le  tuiau  ou  cou  de  verre, 
gros  comme  un  brin  de  chanvre, 
ou  comme  une  plume  à  écrire, 
&  long  de  trois  pieds  ,  plus  ou 
moins  à  proportion  de  la  grof- 
feur  de  la  boule ,  ou  phiole. 

C  C ,  la  petite  planche  ,011  bor- 
dure, fur  laquelle  le  Thermomè- 
tre eft  attaché. 

DD,  l'échelle  desdégrez  di- 
vifez,par  lefquels  on  connoît  les 
changemens  de  froid  &  de  chaud. 

Pour  colorer l'efprit  devin,  il 
faut  y  laifler  infufer ,  pendant  dix 
ou  douze  heures,  une  racine  nom- 
mée orcanete.  Elle  le  teint  d'u- 
ne 
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ne  très-belle  couleurrouge,6c  l'on 
peut  en  augmenter  la  couleur  en 
augmentant  l'orcanette. 

Il  faut  échaufer ,  comme  nous 
l'avons  marqué  ci-devant  3  la  bou- 
le ,  ou  phiole  de  verre  de  ce  1  her- 
mométre ,  afin  que  l'air  fe  raré- 
fiant, il  en  forte  la  plus-grande 
partie.  On  trempe  pour  lors  le 
bout  du  tuiau,  qui  eft  ouvert,  dans 
cet  çfprit  de  vin  coloré  ,  qui  y 
montera,  comme  on  l'a  expliqué 
ci-deffus,  &  remplira  non  feule- 
ment le  tuiau  ,  mais  même  la  bou- 
le ,  ou  phiole  -,  il  faut  laiffer  re- 
froidir le  Thermomètre  jufqu'à 
ce  qu'il  refte  environ  la  moitié 
du  tuiau  vuide.  On  peut  alors 
chaufer  à  la  lampe  d'un  Email- 
leur,  le  bout  de  ce  tuiau  jufqu'à 
ce  que  le  verre  fe  fonde,  puisa- 
vec  un  autre  petit  morceau  de 
verre  ,  ou  de  petites  pincettes 
de  fer,  toucher  à  ce  qui  eft  en 

fonte 
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fonte  ,  &  tourner  cette  matière 
jufqu'à  ce  que  le  trou  foit  bouché 
&  la  fu perfide  unie. 

On  doit  ici  remarquer  ,  que , 
lors  que  la  boule  eft  gvofle  ,  la 
chaleur  ne  fe  communique  juf- 
ques  au  centre,  qu'après  un  cer- 
tain temps ,  ainfi,  quoi  que  la  cha- 
leur augmente  confiderablement 
pendant  ce  temps  ,  la  liqueur 
qui  eft  dans  la  boule ,  n'en  étant 
pas  fi  facilement  pénétrée  ,  ne 
fe  raréfie  pas  autant  qu'elle  le 
devroit,  6c  ne  marque  pas  aflez 
précifement  cette  augmentation 
de  chaleur. 

Le  remède  eft,  d'applatir  cet- 
te boule  des  deux  cotez ,  en  ma- 
nière de  D^me  à  jouer  au  Tric- 
trac, comme  elle  eft  ici  repre- 
fentée*  caralorsyaiant  peu  d'ef- 
pace  entre  les  deux  grandes  fu- 
perficies  plates  &  le  centre  ,  fa 
chaleur  y  pénétrera  facilement , 
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&  le  Thermomètre  fera  fenfible 
ail  moindre  changement. 

On  pourroit  faire  que  tous  les 
Thermomètres  fe  rapporteraient, 
fi  Ton  vouloit  >  en  les  divifant, 
obferver  la,  méthode  fuivante. 

Le  Thermomètre  étant  fait 
comme  il  eft  ci-devant  décrit ,  & 
étant  mis  fur  fa  planche  &c  dans 
fa  bordure ,  on  le  doit  placer  dans 
l'endroit  où  il  doit  toujours  de- 
meurer. 

11  faut  enfuite  foigneufement 
obferver  en  Hiver  quand  l'eau 
commence  à  geler  ,  &  marquer 
alors  fur  la  planche  l'endroit  où 
répond  lafuperficie  de  la  liqueur 
rouge. 

Mettez  en  Eté  un  peu  de  beur- 
re fur  la  boule  de  ce  même  Ther- 
momètre, 5c  obfervez  quand  ce 
beurre  fondra  ,  vous  ferez  alors 
une  féconde  marque  fur  vôtre 
planche  à  l'endroit  où  finira  la 
D  li- 
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liqueur ,  divifez  en  deux  parties 
égales  Tefpace  qui  eft  entre  ces 
deux  points  ,  &  l'endroit  de  la  di- 
vifion  fera  la  marque  du  tempé- 
ré, qui  ne  fera  ni  chaud  ni  froid. 

Divifez  chacun  de  ces  efpaces 
endixdégrez  égaux. 

Marquez  encore  quatre  de  ces 
dégrez  au  deffus  du  point  où  le 
beurre  fond,  &  quatre  autres  au 
deflbus  de  celui  ou  l'eau  géle3vous 
aurez  ainfi  quinze  divifions  pour 
le  froid  &  quinze  pour  le  chaud. 

On  peut  encore  fe  fervir  de  la 
méthode  fui  vante,  ponrdivifer  le 
Thermomètre  fait  avec  de  Tef- 
pritck  vin,  &  fêlié  hermétique- 
ment. 

Il  faut  mettre  ce  Thermomè- 
tre dans  de  la  glace  ,  à  laquelle 
vous  aurez  ajouté  du  fel  com- 
mun ,  &  ce  fera  le  plus  -  grand 
froid  qu'il  peut  faire. 

Apres  que  vous  aurez  laifle 

ce 


du  Thermomètre,  jf 
ce  Thermomètre  dans  cette  gla- 
ce, aflez  de  temps  pour  qu'il  en 
ait  reçu  l'imprefllon  ,  marquez 
alors  l'endroit  où  fera  la  liqueur 
dans  le  cou. 

Mettez  enfuite  ce  même  Ther- 
momètre dans  une  cave  très-pro- 
fonde ,  &  qui  ne  recevra  aucune 
impreflîon  de  Pair  de  dehors. 
Lors  que  ce  Thermomètre  aura 
pris  la  température  de  Pair  decet- 
te  cave  ,  faites  encore  une  mar- 
que à  l'endroit  où  fera  la  liqueur 
dans  le  cou .  Divifez  l'efpace  con- 
tenu entre  ces  deux  points  en 
quinze  divifions,  que  vous  mar- 
querez de  chifres ,  à  commencer 
par  le  point  de  la  cave  ,  qui  eft 
le  tempéré, -en  descendant.  Mar- 
quez de  ce  point  tempéré,  en 
remontant,  quinze  autres  divifi- 
ons égales  aux  quinze  premières. 
Vous  pouvez  encore  ,  par  une 
obfervation  ,  marquer  le  point 
D  2  où 
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où  l'eau  commence  à  geler. 

Tous  les  Thermomètres ,  qui 
feront  divifez  fuivant  cette  der- 
nière méthode,  fe  rapporteront. 
Ceux  qui  feront  divifez  par  la  , 
première  méthode ,  fe  rapporte- 
ront auflî ,  pourvu  qu'on  ne  les 
change  point  ,  du  lieu  où  ils  au- 
ront été  divifez  en  un  autre. 
Car  il  eft  certain  que,  fi  on  a  divi- 
fé  par  cette  première  méthode  un 
Thermomètre  placé  au  Nord, 
&  qu'enfuite  on  l'expofe  au  Mi- 
di, il  montera  beaucoup  plus  en 
cette  nouvelle  expofition  pen- 
dant la  chaleur ,  qu'il  n'auroit  fait 
s'il  étoit  demeuré  expofé  au 
Nord ,  &  defcendra  moins  pen- 
dant le  froid ,  parce  qu'il  fera  à 
couvert  du  vent  du  Nord  ,  qui 
eft  plus-froid  que  celui  du  Mi- 
di. 

Fig.  5.  Un  Thermomètre  de 
trois  pieds  étant  difficile  à  porter 

à 
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à  caufede  fa  longueur ,  on  a  cher- 
ché le  moien  de  la  diminuer > 
&  pour  cela  on  en  a  fait  un ,  donc 
la  boule  d'en-bas  étoit  greffe 
comme  une  baie  de  piftolet,  ou 
comme  une  cérife  tout  au  plus  >  le 
tuiau  étoit  gros  environ  comme 
un  brin  de  paille  &  long  de  fixa 
huit  pouces,  on  l'a  rempli,  parla 
méthode  ci-devant  décrite  ,  du 
même  efprit  de  vin  coloré,  &c 
l'aiant  fêllé  hermétiquement ,  on 
a  marqué ,  avec  de  l'émail  noir  le 
long  du  tuiau ,  plufieurs  divifions 
diftinguées  de  dix  en  dix. 

Quoi  que  ce  Thermomètre  ne 
(bit  pas  fi  fenfible  que  celui  de 
trois  pieds  ,  il  a  néanmoins  fon 
ufage  &  fa  commodité  pour  le 
voiage. 

Onaenfuîtetrouvé,  que  pour 

conferver  au  Thermomètre  cette 

longueur  de  trois  pieds  &  même 

plus  5  Ton  pouvait  en  recour- 

D  3  ber 
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ber  le  tuiau  en  plufieurs  façons , 
comme  en  ovale  ,  en  rond  ,  en 
étoile,  en  triangle  ,  en  quarré, 
&  en  plufieurs  autres  manières  qui 
font  ici  figurées.  On  a  encore  in- 
venté une  autre  forte  de  Ther- 
momètre d'une  conftruftion  tou- 
te différente  de  ceux-ci  ,  dont 
voici  la  defcription. 
«  Fig. 7.  AB,  eftuncilindrede 
criftal,  long  de  quatre  à  cinq-pou- 
ces3&  d'environ  un  pouce  &  demi 
de  diamètre. 

Ce  cilindre  eft  fêllé  herméti- 
quement en  A  &  en  B  ,  après 
avoir  été  prefquc  rempli  d'eau 
dévie,  dans  laquelle  nagent  dix 
ou  douze  petites  boules  fou  fiées, 
d'émail  de  couleur  ,  &  pleines 
feulement  d'air. 

C  ,  eft  une  partie  d'air  qui  refte 
au  defius  de  l'eau  de  vie. 

Pendant  un  grand  froid  >  toutes 
ces  petites  boules  d'émail  font  au 

haut 
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haut  de  ces  Thermomètres,  & 
elles  en  defcendent  à  proportion 
que  le  chaud  augmente  >  en  forte 
que  pendant  une  très- grande  cha- 
leur ,  toutes  les  boules  font  en 
bas. 

On  en  peut  voir  l'épreuve,  lors 
qu'en  échaufant  ce  Thermomè- 
tre avec  la  main  ,  on  voit  def- 
cendre  en  bas  ces  petites  boules 
à  proportion  que  la  chaleur  aug- 
mente ,  6c  on  les  voit  remonter, 
lors  qu'aiant  cefle  de  l'échaufer, 
l'air  extérieur  le  remet  en  l'état 
où  il  étoit  avant  qu'on  l'échau- 
fàt. 

Aiant  trouvé  cette  forte  de 
Thermomètre  ,  on  a  crû  qu'on 
en  pourrait  compofer  une  machi- 
ne ,  par  laquelle  on  pourroit  con- 
noître  l'augmentation  ou  la  di- 
minution de  la  fièvre.  On  a  pour 
cela  fait  une  de  ces  machines  en 
figure  de  petite  tortue ,  pour  la 
D  4  pou- 


8o  T    R    A    I    T    T    Er 

pouvoir  facilement  appliquer  Se 
lier  fur  le  bras.  Lorsqu'on  l'a  ap- 
pliquée au  milieu  d'un  accès  de 
fièvre,  on  remarque  combien  pen- 
dant un  certain  efpace  de  temps, 
par  exemple  pendant  7.  ou  8  mi- 
nutes, la  chaleur  que  le  bras  lui 
communique  fait  tomber  de  ces 
petites  boules  >  on  fait  la  même 
chofe  en  un  autre  accès ,  &  com- 
parant ces  deux  obfervations,on 
conclud  que  l'accès ,  auquel  il  eft 
tombé  en  bas  plus  de  boules, 
eft  plus-fort  &  plus-violent  que 
l'autre. 

Quelques  eu  rien  x  voiant ,  que 
le  vif-argent  eft  auffi  fluide  écou- 
lant que  l'eau,  &  qu'il  a  même 
cet  avantage  fur  Peau  ,  qu'il  ne 
fe  glace  point  pendant  le  froid, 
ont  fongé  à  en  faire  un  Ther- 
métre.  En  voici  la  defeription. 

Fig.  9.  ABC,  eft  un  grand 
tuiau  long  de  trois  pieds ,  pareil  à 

des 
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des  Baromètres  ci  -  devant  dé- 
crits. 

Ce  tuiau  doit  être  fêllé  her- 
métiquement en  A ,  6c  recourbé 
en  B  oc  en  C. 

D,  eft  une  boule  une  fois  plus- 
grofie  qu'une  balede  jeu  de  pau- 
me 3  qui  tient  à  ce  tuiau  ,  6c  dont 
le  haut  eft  ouvert. 

On  remplit  de  vif-argent  ce 
Thermomètre,  comme  pour  fai- 
re un  Baromètre,  c'eft- à-dire  on 
fait  le  vuide,  en  forte  que  le  haut 
du  tuian,  depuis  la  fuperficie  du 
vif-argent,  jufques  à  l'extrémité 
A,  foi  t  vuide  d'air. 

Les  trois  quarts  de  la  boule  D, 
doivent  être  pleins  d'air  commun, 
^c  l'ouverture  en  doit  être  fellée 
en  E. 

Il  faut  appliquer  ce  Thermo- 
mètre fur  la  planche  ou  bordure , 
6c  mettre  des  divifions  le  long 
du  tuiau ,  en  forte  que  le  milieu 
D  5  de 
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de  ces  divifions  réponde  à  la  fiï- 
perficie  du  vif-argent  marquée 

Ce  Thermomètre  étant  en  cet 
état ,  fi  vous  approchez  la  main 
de  la  boule  qui  eft  pleine  d'air, 
la  chaleur  qu'elle  lui  communi- 
quera échafaut  cet  air  qui  y  eft 
renfermé ,  l'obligera  à  fe  dilater 
&  à  s'étendre  -,  &:  cet  air  ainfi  dila- 
té, preflant  fur  la  fuperficie  du 
vif-argent ,  le  fera  d'autant  plus 
facilement  monter  dans  le  tuiau, 
que  fa  partie  F  A  eft  vuide  d'air 
groftier.  C'efl  le  mouvement  de 
la  fuperficie  F  du  vif-argent,  qui 
marquera  d'un  moment  à  l'autre 
les  changemens  de  chaud  6c  de 
froid. 

On  a  encore  trouvé  une  çna- 
niere  de  réduire  en  petit  ce  Ther- 
momètre fait  avec  du  vif-argent, 
dont  voici  ladefeription. 

A  A  ,    eft  un  cilindre  de  crif- 

tal, 
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tal,  qui  fera  ci-aprés  fermé  par 
les  deux  bouts  3  long  d'environ 
cinq  pouces  &  dont  la  cavité  eft 
d'environ  quatre  lignes. 

B  B ,  eft  un  autre  cilindre  de 
criftal ,  qui  eft  contenu  dans  le 
cilindre  A  A,  &  qui  l'occupe  pref- 
que  tout  entier. 

Pour  monter  ce  Thermomè- 
tre, il  faut  remplir  de  vif-argent 
le  cilindre  B  B ,  qui  eft  bouché 
d'un  bout ,  &  ouvert  de  l'autre. 

Tenez  en  haut  l'ouverture  du 
cilindre  BB,  plein  de  vif-argent, 
Se  le  cimentez  dans  le  cilindre 
A  A  j  en  jbrte  qu'ils  tiennent 
enfemble,  l'un  des  bouts  du  ci- 
lindre B  B  demeurant  toujours 
ouvert. 

Le  Thermomètre  étant  en  cet 
état,renverfez-le ,  afin  que  le  bout 
ouvert  du  cilindre  B  B  foit  en 
bas.  Alors  le  vif-argent  contenu 
dans  ce  cilindre  B  B ,  étant  en  li- 
D  6  berté 
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berté  d'en  fortir  ,  Se  étant  plus- 
pefant  que  l'air  grofiier  contenu 
dans  le  cilindre  A  A,  ce  vif-ar- 
gent y  dis-je  3  tombera  en  partie 
du  cilindre  B  B  dans  le  cilindre 
AA,  &  comprimant  Pair  grof- 
fier  qui  y  eft  contenu ,  fera  une 
efpecede  vuide ,  dans  la  partie  du 
cilindre  B  B  >  qu'il  a  abandon- 
née. 

Lors  qu'avec  la  chaleur  de  la 
main  3  on  échaufe  cet  air  contenu 
&  comprimé  dans  ce  cilindre  A  A, 
il  fe  dilate ,  &  par  fon  reflbrt  pref- 
fant  fur  le  vif-argent ,  l'oblige  de 
remonter  dans  le  cilindre  BBj& 
par  ce  mouvement  3  il  marque  fur 
les  divifions ,  ks  dégrez  de  chaud 
&  de  froid. 

On  peut  encore  trouver  plu- 
fieurs  autres  fortes  de  Thermo- 
mètres ,  6c  éviter  Se  corriger  les 
inconveniens  qui  fe  font  trouvez 
dans  ceux  qui  ont  déjà  été  in^ 

ven- 
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venrez  >  c'eft  à  quoi  on  invite  les 
curieux. 

On  peut  finir  ce  petit  Traitté 
du  Thermomètre,  par  une  remar- 
que curieufe ,  qui  peut  fervir  à 
détromper  beaucoup  de  perfon- 
nes,  d'une  prévention  qu'on  a 
ordinairement  fur  le  chaud  & 
fur  le  froid  des  caves,  faute  d'en 
avoir  fait  l'expérience. 

La  plupart  fuppofent  qu'en 
Eté ,  l'air  des  caves  un  peu  pro- 
fondes eft  froid ,  &  qu'au-con- 
traire  il  eft  chaud  en  Hiver. 

Pour  examiner  fi  cette  fuppo- 
fition  eft  vraie,  il  faut  choifiru- 
ne  cave  un  peu  profonde ,  Se  qui 
ait  peu  de  communication  avec 
Tair  extérieur ,  pour  en  recevoir 
moins  l'impreflîon.  Mettez  dans 
cette  cave  un  Thermomètre  fait 
avec  de  l'efprit  de  vin  coloré  & 
fêllé  hermétiquement. 

Après  que  ce  Thermomètre 
D  7  aura 
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aura  été  vingt- quatre  heures  dans 
cette  cave,  &  que  l'air  lui  aura 
fait  marquer  le  degré  de  tempe- 
rature  où  il  eft ,  faîtes  y  une  mar- 
que. 

Obfervez  ce  même  Thermo- 
mètre pendant  les  grandes  cha- 
leurs ,  fans  le  changer  de  place. 
Obfervez-  le  encore  pendant  les 
grandes  froidures,  pourvu  que 
la  cave  foiî  baffe  ,  comme  on  l'a  re- 
marqué, &  qu'elle  ait  peu  de 
communication  avec  l'air  exté- 
rieur ,  on  trouvera  que  dans  ces 
deux  faifons  oppofées  de  chaud 
&  de  froid,  ce  Thermomètre 
n'aura  pas  varié  de  deux  li- 
gnes. 

Cette  obfervation  a  été  faite 
à l'Obfervatoirede Paris ,  &: dans 
plufieurs  caves  de  la  même  vil- 
le, où  elle  a  toujours  été  con- 
forme; ce  qui  eft  une  preuve  in- 
conteftable ,   que  l'air  des  caves 

& 
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&  des  lieux  fouterrains,  eftdans 
une  égale  température  toute 
Tannée ,  &  qu'il  ne  nous  paroît 
frais  en  Eté  6c  chaud  en  Hiver, 
que  par  rapport  à  l'air  extérieur. 
II  y  a  même  des  temps  dans  l'an- 
née, comme  environ  les  mois  de 
Mars  Se  de  Septembre ,  où  l'air 
des  caves  eft  égal  à  celui  de  de- 
hors. 


TRAIT. 
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TRAITTÉ 
D  U 

NOTIOMETRE 

ou 

Injlrument  qui  marque  les  digrez 

de  ficher effe  &  d'humidité 

de  l'air. 

IL  n'y  a  perfonne  qui  ne  fâche 
&  qui  n'ait  remarqué  que  l'air 
eft  plus-humide  dans  des  temps 
que  dans  d'autres.  On  fait  auffi, 
que  cette  humidité  eftcauféepar 
des  vapeurs,  qui  ne  font  que  de 
l'eau  divifée  en  de  très -petites 
parties ,  lefquelles  devenant  tres- 
îégéres  par  leur  petitefle  ;  fe  mê- 
lent avec  l'air  qui  les  foutient, 
jufques  à  ce  que  plufieursde  ces 
parties  s'étant  réunies,   forment 

les 
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les  brouillards  6c  les  nuées,  & 
retombent  enfuite  en  bruine  ou 
en  pluie.  La  fécherefle  au-con- 
traire,  eft  lors  que  l'air  eft  entiè- 
rement épuré  de  ces  vapeurs»  ou 
petites  parties  aqueufes  3  d'où 
l'on  peut  conclurre  que  les  lieux 
bas,  marécageux  &  environnez 
oV eau  /ont  plus  fujets  auxbrouil- 
lards  &  aux  pluies,  que  les  lieux 
élevez  &  (ces. 

Comme  il  arrive  continuelle- 
ment dans  l'air ,  des  changemens 
de  fécherefle  &  d'humidité,  les 
curieux  ont  cherché  les  moiens 
de  les  marquer  avec  plus  de  pré- 
cifion  qu'on  ne  le  peut  faire  à  la 
veuë.  Ils  avoient  bien  déjà  trou, 
vé  plufieurs  chofes  qui  leur  in- 
diquoient  l'augmentation  de 
cette  humidité  ,  par  exemple 
les  fiieurs  des  marbres  6c  des 
pierres,  le  relâchement  des  tam- 
bours 6c  des  chaflis  de  papier,  le 

ren- 
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renflement  du  bois  aux  portes 
&  aux  fenêtres,  &  plufieurs  au- 
tres. Mais  ces  fortes  de  chofes 
ne  fuffifant  pas ,  pour  faire  des 
obfervations  éxaftes  &  en  tenir 
regître,  ils  ont  été  obligez  d'in- 
venter plufieurs  inftrumens  /dont 
on  donnera  ici  les  deferiptions  8c 
les  ufages.  On  les  a  nommez 
Notwmetres ,  c'eft-à-dire  3  mefures 
d'humidité  5  vonog  fignifiant  hu- 
mide ,  Se  i^irpov  mefure. 

Notiométre  fait  d'une  fini  fie 
corde  de  filajfe. 

Il  y  a  Jong-temps  qu'on  a  re- 
marqué ,  que  les  cordes  de  chan- 
vre, ou  de  filafle  ordinaire,  s'ac- 
courciflent  à  l'humidité ,  &  s'al- 
longent à  la  fécherefleila  raifon  en 
eft  que  dans  les  temps  humides , 
les  petites  parties  aqueufes ,  qui 
font  répandues  dans  l'air,  s'atta- 
chant  à  ces  cordes ,  8c  s'introduî- 

fant 
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fant  dans  les  petits  efpaces  qui 
font  entre  leurs  filets,  les  font 
renfler  dans  leur  rondeur  &  par 
conféquent  acourcir  de  leur  lon- 
gueur. 

Fontana,  célèbre  Architecte, 
qui  entreprit  d'élever  l'obelifque 
qui  eft  devant  PEgîife  de  Saint 
Pierre  à  Rome,  fefervit  heureti- 
fement  de  la  connoifiance  qu'il 
avoit  de  cette  expérience,  en  éle- 
vant cet  obelifque*  car  fes  ca- 
bles fe  trouvant  tin  peu  trop 
longs ,  &  ne  pouvant  les  acourcir 
en  les  tirant ,  parce  que  leurs  pou- 
lies fe  touchoient,  &z  qu'il  s'en  fal- 
loit  quelque  chofe  que  l'obelifque 
ne  fe  pût  drefler  à  plomb  -,  pour 
y  remédier ,  après  avoir  tendu  fes 
cables  autant  qu'ils  pouvoient  l'ê- 
tre, illesfithume&er  peu-à-peu 
avec  de  l'eau,  en  manière  de  pluie, 
fi  bien  que  cette  eau  s'inrroduifant 
dans  les  vuides  de  ces  cables,  les 

fit 
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fît  confiderablement  racourcrr  , 
&:  rObelifque  par  ce  moien  fe 
drefla  à  plomb  fur  fon  pied.  L'on 
peut  voir  la  defcription  qu'en  fait 
Fontana  lui-même,  dans  le  livre 
qu'il  a  écrit  de  l'élévation  de  cet 
Obelifque. 

Pour  faire  un  Notiométre  avec 
une  fimple  corde  de  chanvre,  il 
la  faut  prendre  environ  de  la  grof- 
feurdu  doigt,  de  30  à  40  pieds 
de  long,  &  qui  ne  foit  torfe  qu'u- 
ne fois,  c'eft-à-dire,  qui  foit  com- 
posée feulement  de  deux  cordes 
peu  torfes  ,  Se  non  de  plufieurs 
petites  ficelles  tortillées  enfem- 
ble,  ce  qu'on  appelle  des  cordes 
retorfes.  11  faut  attacher  cette 
corde  le  long  de  la  face  de  quel- 
que mur  ou  maifon,  .en  forte  que 
le  grand  air  la  puifle  toucher, 
fans  qu'elle  foit  néanmoins  expo- 
fée  à  la  grande  pluie  >  car  étant 
trop     mouillée    elle  feroit  un 

temps 
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temps  confidérable  à  fe  fécher. 
On  peut  faire  entrer  le  bout  d'en- 
bas  de  cette  corde,  dans  quel- 
que fale  ou  chambre  .  par  un 
trou  où  l'on  aura  mis  deux  pou- 
lies ,  Tune  en  haut  en  dehors  du 
trou ,  &  l'autre  en  bas  du  même 
trou  en  dedans  la  chambre,  afin 
que  la  corde  coule  facilement 
fur  ces  poulies  fans  trouver  rien 
qui  l'arrête.  On  doit  attacher 
au  bout  de  cette  corde ,  eu  dedans 
la  chambre,  un  poids  d'environ 
deux  livres  pour  la  tenir  tendue. 

On  marquera  fur  la  muraille 
ou  fur  une  planche  mifeexprés, 
des  divifions  qui  répondront  à 
l'endroit  où  finira  le  bout  de  la 
corde ,  auquel  l'on  attachera  un 
index. 

Cette  corde  ainfi  ajuftée  s'a- 
courcira  confidérablement  dans 
les  temps  humides,  &  s'allonge- 
ra dans  les  temps  de  fécherelfe. 

La 
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La  longueur  de  la  corde  n'efl: 
pas  déterminée,  il  la  faut  pren- 
dre fuivant  la  place  -,  mais  plus 
elle  fera  longue ,  plus  elle  fera 
d'effet. 

Notiométresfaits  de  cordes  de 
boiaux  d'animaux. 

L'effet  de  la  corde  de  boiaux 
efl  contraire  à  celui  de  la  corde 
de  chanvre  3  puis  qu'elle  s'alonge 
à  l'humidité,  &  qu'elle  s'acourcit 
à  la  féchereffe.  Pour  en  faire  un 
Notiomérre  il  fuffit  qu'elle  foit 
de  la  grofleur  d'un  ferret  d'aiguil- 
lette. On  la  peut  attacher  de  mê- 
me manière  que  la  corde  de  chan- 
vre. 

On  peut  aufiî  rendre  cet  ins- 
trument portatif ,  en  attachant 
le  bout  de  cette  corde  de  boiaux 
fur  l'extrémité  d'une  planche,  6c 
faifant  paffer  l'autre  bout  fur  une 
petite  roue  ou  poulie,  qui  tour- 
nera 
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nera  facilement  fur  un  eflîeu  at- 
taché à  l'autre  extrémité  de  cette 
planche. 

Fig  i.  On  attachera  à  cette 
roue  un  index>long  de  dix  à  douze 
pouces,  dont  le  bout  marquera 
fur  des  divifions ,  faites  fur  ladite 
planche,le  degré  d'humidité  &:  de 
fechereffe ,  par  le  mouvement  que 
la  corde  donnera  à  la  roue  ou 
poulie ,  en  s'alongeant  ou  s'acour- 
ciflànt.  Voiez  la  Figure  ci-jointe. 

Pour.acourcir  cette  machine  & 
la  rendre  plus  portative ,  Ton  peut 
conduire  la  corde  fur  plufieurs 
petites  poulies ,  comme  il  eftre- 
prefenté  dans  la  Figure  ci-jointe. 

Fig.  2.  A  A,  eft  la  planche. 

B  B ,  les  pieds  qui  foutiennent 
cette  planche. 

C ,  le  bout  de  la  corde  de  boiau 
qui  eft  arrêtée  en  cet  endroit. 

D  D ,  cinq  poulies  fur  lefquel- 
lespafle  la  corde. 

E,  la 
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E  ,  la  roue  fur  laquelle  pafTe 
le  bout  de  la  corde,  où  eft  atta- 
ché un  poids  G,  pour  la  tenir 
tendue. 

H ,  l'index  attaché  à  la  roue. 

I,  les  divifions  fur  lefquelles 
l'index  marque  le  degré  d'humi- 
dité &  de  féchereffe. 

On  peut  encore  difpofer  cet- 
te machine  d'une  autre  manière, 
fuivant  )a  commodité  du  lieu  où 
on  la  veut  placer. 

Fig.  3.  A  A,  eft  la  planche, 
que  Ton  peut  faire  plus  ou  moins 
longue  fuivant  la  place. 

B  B ,  font  plufieurs  poulies  fur 
lefquelles  pafTe  la  corde  de  boiau , 
qui  a  auparavant  été  arrêtée  par 
un  defesboutsenC. 

D,  eft  le  petit  poids  attaché  à 
l'autre  bout  de  la  dite  corde. 

E ,  eft  l'index  attaché  au  poids. 

FF ,  font  les  divifions  fur  lef- 
quelles doit  marquer  l'index ,  en 
hauflant  &  baiffant.  Lors 
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Lors  que  le  temps  fera  humide, 
l'index  qui  avoit  d'abord  été  mis 
fur  le  chifre  du  milieu,  defcendra 
en  bas ,  la  corde  s'alongeant ,  & 
au-contraire  il  remontera  par  un 
temps  fec  ,  la  corde  fe  racour- 
ciflant. 

Comme  les  cordes  de  boiau 
font  torfes ,  ôc  que  l'humidité  les 
fait  détordre ,  &  au-contraire  la 
féchereffe  les  fait  retordre,  on  a 
imaginé  de  s'enfervir,  pour  fai- 
re un  Notiométre  fort-court,  & 
qui  marquât  en  tournant  les  dé- 
grez  d'humidité  Se  de  féchereffe. 
On  a  pour  cela  attaché  une  pe- 
tite figure  de  cuivre  doré,  à  une 
corde  de  boiau  plus-déliée  que 
les  précédentes,  &  longue  feule- 
ment d'un  pied.  On  a  fufpendu 
cette  figure  par  fa  corde  ,  dans 
un  canon,  ou  cilindre  de  verre 
affez  gros ,  pour  que  la  figu- 
re ,  qui  avoit  la  main  étendue 
E  pût 
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pût  y  tourner  en  liberté. 

Le  haut  &  le  bas  de  ce  cilin- 
dre  de  verre  doivent  être  ouverts, 
pour  que  l'air  y  pafTe  librement. 
On  a  divifé  le  tour  de  ce  cilin- 
dre  en  douze  parties  3  furlefquel- 
les  cette  petite  figure  doit  mar- 
quer avec  fa  main,  à  mefure  que 
la  corde  de  boiau  fe  tordra  &  fé 
détordra.  Et  parce  que,  pendant 
qu'on  feroit  abfent ,  on  ne  pour- 
roitpas  favoir  de  quel  côté  la  fi- 
gure auroit  tourné  ,  Se  que  par 
conféquent  on  ne  pourroit  pas  ju- 
ger ,  fi  elle  marqueroit  l'humidi- 
té, ou  la  fécherefle  ,  on  a  avec 
un  diamant  ,  fait  un  petit  trou 
au  cilindre  de  verre  ,  par  lequel 
paife  un  brin  de  foie  ,  dont  un 
bout  eft  attaché  à  une  des  mains 
de  la  figure,  Se  l'autre  bout  qui 
eft  hors  du  cilindre  ,  à  un  petit 
poids  fort-léger  ,  pour  le  tenir 
feulement  en  fujétion,  Se  empê- 
cher 
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cher  qu'il  nepafle  par  ce  trou. 

On  connoîc  alors  facilement  de 
quel  côté,  6c  combien  la  figure 
a  tourné  3  par  les  tours  que  la  foie 
fait  autour  de  fon  corps.  Voiezla 
Figure  ci- jointe. 

Fig.  4.  A  A ,  eft  le  cilindre  ou 
canon  de  verre  ou  de  criftal. 

B ,  eft  le  pied  fur  lequel  eft  ci- 
menté ce  cilindre. 

C ,  le  trou  d'en-bas  du  cilindre 
tout  ouvert. 

D,  le  trou  d'en-haut  du  cilin- 
dre couverr  d'un  chapiteau  de 
cuivre  doré  -,  ou  d'autre  matière, 
tout  percé  à  jour  pour  lai  fier  paf- 
fer  l'air. 

E  j  les  divifions  marquées  fur 
le  pied  &  le  long  du  cilindre  3  par 
des  fils  de  foie  qui  font  attachez 
au  chapiteau  d'eruhaut. 

F  ,  la  petite  figure  fufpenduë 
à  la  corde  de  beiau  >  marquant 
avec  la  main  fur  les  divifiens. 

E  2  G ,  le 


IOO  T   R    A    I    T    T    E* 

G,  le  brin  de  foie  dont  un  bout 
tient  à  une  des  mains  de  la  figure, 
&  l'autre  bout  fort  hors  du  cilin- 
dre^  mais  n'étant  point  arrêté, 
peut  y  entrer,  lorsque  la  figure 
tournant  &  l'entortillant  autour 
de  fon  corps,  le  tire  en  dedans. 

Lors  que  la  figure  a  tourné  à 
droit,  on  juge  delà  féchereffe,  à 
proportion  des  tours  que  la  foie 
fait  autour  de  fon  corps  ,  &  on 
juge  de  l'humidité,  à  proportion 
que  cette  figure  a  tourné  à  gau* 
ehe,  foit  en  détortillant  la  foie 
dont  elle  étoit  entourée,  foit  en 
la  tortillant  à  gauche. 

Noîiometre  fait  avec  une  bande 
de  papier. 

On  remarque  dans  des  temps 
d'humidité  &  de  pluie,  que  les 
chaflis  de  papier,  qu'on  met  de- 
vant les  fenêtres,  deviennent  fort 

lâches 
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lâches  &:  flafques,  &  qu'au-con- 
traire  dans  les  temps  de  féche- 
refl'e  ils  font  tendus.  Cette  ob- 
servation a  donné  lieu  à  la  pen- 
sée qu'on  a  eue ,  de  faire  avec  du 
papier  une  machine,  pour  con- 
noître  les  dégrez  d'humidité  &  de 
féchereffe. 

On  a  pris  pour  cela  une  bande 
de  papier ,  d'environ  un  pouce  ou 
un  pouce  6c  demi  de  large,  & 
coupée  dans  toute  la  longueur 
d'une  grande  feuille  de  papier. 
On  Ta  attachée  par  les  deux  bouts 
à  deux  petits  piliers  de  cuivre 
{tables  &  arrêtez  fur  une  traver- 
fe  de  cuivre,  afin  qu'il  n'y  arri- 
ve point  de  variation.  On  acro- 
che,  au  milieu  dé  cette  bande  de 
papier,  un  petit  crochet,  au  bout 
duquel  pend  un  petit  poids,  qui 
répond  à  des  divifions ,  faites  fur 
une  petite  lame  decuivre,attachée 
à  la  traverfe. 

E  3  Le 
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Le  petit  poids  marque  en  men- 
tant les  dégrez  de  fécherefle ,  &c 
en  defeendant  ceux  d'humidité. 
Vciez  la  Figure  ci-jointe. 

Fig.  5 .  A  A  ,  font  les  deux  pi- 
liers de  cuivre  >  attachez  fur  la  tra- 
verfe  E  5  quieft  auflî  de  cuivre. 

BB,  la  bande  de  papier  attachée 
par  les  bouts  aux  deux  piliers  de 
cuivre. 

C,  le  petit  poids  accroché  au 
milieu  de  la  bande  de  papier. 

P  D  ,  la  lame  de  cuivre  fur 
laquelle  font  les  divifions;  cette 
lame  de  cuivre  eft  attachée  par  en 
bas  à  la  traverfe  de  cuivre  E. 

Noticméîre  d'une  bande  de  par- 
chemin. 

Les  tambours  fe  relâchant  au 
temps  humide,  Stfereflerrantau 
temps  fec ,  auflî  bien  que  les  chaf- 
fis  de  papier,  ont  donné  l'idée  de 
faire  des  Notiométres  avec  du 
parchemin.  On 


JVr^7  •  LOZ* 


l&'f' 


î 


^tf'to3 


3y.£ 


■X*- 


ll.1l11llll.1HIH "UN"' Il 


DU    N  OTTO  M  ETRE  10^ 

On  en  a  fait  d'une  bande  de 
parchemin  ,  appliquée  &"  ajuftée 
comme  nous  avons  ci-deflus  dé- 
cric celle  de  papier. 

On  en  a  encore  mis  dans  des 
boîtes  percées ,  pour  laifier  palier 
l'air  5  &  afin  que  ces  bandes  de 
parchemin  fuflent  plus  longues , 
&  par  conféquent  plus-fenfibles , 
Ton  les  a  fait  paflerfur  quelques 
poulies  ,  comme  il  eft  marqué 
dans  la  Figure  ci-jointe. 

Fig.6.  AA,  eft  une  boîte-,  elle 
peut  être  ou  ronde ,  ou  ovale. 

B  B  ,  la  bande  de  parchemin 
dont  les  deux  bouts  font  arrêtez, 

C,  eft  un  crochet,  ou  un  fil, 
attaché  au  milieu  de  cette  bande 
de  parchemin ,  &  alTez  long  pour 
fortirdelaboîte,  &c  s'attacherait 
plus  court  bras  d'une  aiguille  fuf- 
pendue  en  forme  de  romaine. 

DE,  eft  l'aiguille ,  aiant  deux 

pivots  beaucoup  plus  prés  de  D 

É  4*  que 
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que  (TE.  Le  bout  de  l'aiguille, 
marqué  E ,  doit  être  afiez  pefant 
pour  tenir  la  bande  de  parchemin 
un  peu  tendue. 

FF,  les  divifions  fur  lefquel- 
les  le  coté  E  de  l'aiguille  3  marque 
les  dégrez  de  fécherefle  &  d'hu- 
midité. 

On  a  trouvé  une  incommodité 
à  fe  fervir  de  parchemin  dans  ces 
machines  >  parce  que ,  quand  par 
quelque  grande  fécherefle,  le  par- 
chemin s'eft  une  fois  defieché  ,  il 
ne  revient  jamais  à  s'humefter 
autant  qu'il  le  faut ,  pour  marquer 
les  dégrez  d'humidité  -,  c'eit  ce 
qui  a  fiait  avoir  recours  à  d'autres 
matières. 

Noîiométres  faits  avec  des  bandes 
de  peaux. 

On  a  crû  qu'on  pourroit  éviter 
l'inconvénient  qui  arrive  au  par- 

che- 
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chemin  en  fe  féchant  trop,  fion 
prenoit  une  bande  de  quelque 
matière  plus  épaifle ,  6c  qui  pût 
plus-long-temps  conferver  l'hu- 
midité. On  a  pour  cela  eflaié 
plufieurs  bandes  de  différentes 
peaux,  comme  de  chamois,  de 
chèvre,  de  mouton  &  d'autres 
animaux. 

On  a  d'abord  trouvé  que  celles 
dontonaôté  lapellicule,queron 
nomme  épiderme  oucanepin,ne 
font  pas  fi  propres  à  faire  ces  fortes 
de  machines  que  les  autres,  quoi 
quelles  s'hume&ent  affez  facile- 
ment, parce  qu'étant  une  fois 
humectées  ,  &  par  conféquent 
plus  étendues  qu'elles  n'étoient 
auparavant, elles  ne  peuvent  pas  fi 
aifément  revenir  à  leur  premier 
état ,  que  lors  qu'elles  ont  cette 
pellicule  qui  leur  aide  à  fe  refier- 
rer  &  à  faire  reffort. 

Qn  a  donc  reconnu  par  Pufa- 

E  5  ge> 
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ge,  que  les  peaux  de  mouton  les 
mieux  paflees  ,  les  plus-douces  , 
&  qui  ont  encore  leur  canepin 
font  les  meilleures  pour  cet  ufa- 

ge- 

Apres  plufieurs  épreuves ,  on  a 

enfin  découvert ,  que  pour  rendre 
cette  machine  plus-fenfible3il  faut 
faire  tremper  dans  de  l'eau  froi- 
de, une  bande  faite  de  plufieurs 
peaux  de  mouton  coufuës  enfem- 
ble,  large  d'environ  fix  ou  huic 
lignes,  &  longue  à  volonté,  ou 
environ  de  18  à  20  pieds. 

Que  cette  bande  de  mouton 
étant  bien  humeSée  d'eau,  il  la 
faut  prefler  dans  les  mains  pour 
en  faire  fortir  la  plus- grande  par- 
tie. 

Que  cette  bande  étant  à  demi 
féche  ,  il  la  faut  faire  tremper 
quelque  temps  dans  d'autre  eau 
tiède,  dans  laquelle  on  aura  fait 
diffoudre  du  fel  de  tartre  ,   ou 

du 


! 
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du  fel  armoniac ,  6c  qu'en  aianc 
exprime  une  partie  ,  on  doit  la 
laifferfécher  à  l'ombre.  On  peut 
enfuite  en  conftruire  unNotiomé- 
tre,  comme  il  eft  décrit  dans  la 
Figure  ci-jointe. 

A  A,  eft  la  boîte,  que  l'on  peut 
faire  quarrée,  ronde  ou  ouvale. 

BBj  eft  la  bande  de  peau  de 
mouton  ,  compofée  de  plufieurs 
bandes  coufués  enfemble,  &  hu- 
meftée  comme  il  eft  ci-devant 
décrit. 

CC3  font  les  poulies  mobiles, 
fur  lefquelles  paffe  cette  bande  de 
peau. 

D ,  eft  le  bout  par  lequel  la 
bande  de  peau  eft  attachée  à  la 
boîte. 

E ,  eft  l'autre  bout  de  la  bande 
de  peau ,  auquel  on  peut  attacher 
un  poids  pour  la  tenir  tendue. 

On  peut  aufli  y  attacher  uti 

tambour  d'horloge  F ,  garni  de 

E  6  fon 
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fon  reflbrt ,  par  le  moien  duquel, 
en  le  bandant ,  Ton  peut  tendre  la 
peau  de  mouton ,  tant  &  fi  peu 
qu'on  voudra,  en  forte  que  cette 
peau  en  s'alongeant  par  l'humidi- 
té ,  laiflera  retourner  le  reflbrt  à 
gauche  >  &  s'accourciflant  le  fera 
tourner  à  droit  en  le  bandant. 

Ce  tambour  F ,  mènera  le  pi- 
gnon G  ,  lequel  fera  tourner  la 
roue  H ,  pour  lui  donner  un  plus- 
grand  mouvement. 

A  l'eflieu  de  la  roue  H ,  fera 
attachée  une  longue  aiguille,  qui 
marquera  fur  un  cercle  divifé, 
les  changemens  de  féchereffe  ou 
d'humidité. 

Noîwwétres  faits  avec  des  planches 
de  divers  bois. 

On  a  ci-devant  remarqué  qu'on 
s'apercevoit    de    l'humidité   de 
l'air,  par  le  renflement  des  por- 
tes, 
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tes,  qui  dans  certains  temps  ont 
de  la  peine  à  fe  fermer  -,  Sz  que 
les  cloifons  d'ais  font  jointes  Se 
ferrées  dans  les  temps  humides, 
Se  font  du  jour  &  s'éloignent 
dans  les  temps  fecs. 

On  a  fur  ce  principe  eflaié  de 
faire  avec  des  planches  une  ma- 
chine, pour  marquer  les  degrez 
d'humidité  &  de  féchereûe>  & 
après  en  avoir  fait  de  différents 
bois,  6c  les  avoir  difpofez  de  dif- 
férentes manières,  Ton  a  recon- 
nu que  les  bois  blancs,  comme 
le  Tremble ,  le  Peuplier ,  Se  T  Au- 
ne, font  bons  pour  ces  machines  i 
mais  que  le  Sapin  y  étoit  meil- 
leur qu'aucun  autre ,  à  caufe  de 
fes  grands  pores. 

On  a  fait  de  ces  machines  de 
différentes  manières,  dont  on  ne 
rapportera  ici  que  celles  qu'on  a 
trouvé  les  plus-fimples  &  les  plus- 
fenfibles,  fur  lefquelles  chacun 
E  7  en 
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en  pourra  inventer  de  nouvelles, 
en  y  augmentant  ou  diminuant 
ce  qu'il  jugera  à  propos. 

Fig.  8.  AA,  font  plu  fleurs 
planches  de  fapin  pofées  les  unes 
fur  les  autres  fans  être  attachées. 

B  >  eft  une  bande  de  fer  faire 
en  étrier,  quiembrafie  ces  plan- 
ches de  fapin. 

C  3  eft  une  ficelle,  ou  un  brin 
de  gros  fil ,  qui  tourne  autour  de 
l'efiieu  y  ou  axe  D.  Un  bout  de  ce 
fil  eft  attaché  à  la  bande  de  fer  , 
&  l'autre  à  un  contrepoids  qui 
y  pend ,  pour  le  tenir  en  état. 

E,  eft  une  aiguille  attachée  au 
bout  de  l'efiieu,  ou  axe  D. 

F  ,  eft  un  cercle  divifé  en  dé- 
grez  ,  fur  lefquels  doit  marquer 
l'aiguille. 

Lors  que  l'humidité  fait  ren- 
fler ces  ais ,  qui  doivent  être  ap- 
puiez  fur  quelque  plan  fotide, 
ils  s'élèvent ,  Se  élèvent  en  même 

temps 
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temps  la  bande  de  fer ,  laquelle 
tirant  en-haut  la  ficelle,  fait  tour- 
ner l'eilieu ,  ou  axe ,  autour  duquel 
elle  eft entourée  3  Se  fait  parcon- 
féquent  mouvoir  l'aiguille  autour 
des  divifions. 

On  peut  encore  faire  un  No- 
tiométre  avec  deux  planches  de 
fapin,  dont  voici  la  defeription. 

Fig.  9.  A  A,  font  deux  planches 
de  fapin,  longues  chacune  de  deux 
pieds  3  tk  larges  d'un  pied.  Ces 
deux  planches  doivent  être  mi- 
fes  à  côté  l'une  de  l'autre,  dans 
deux  pièces  ou  membrures  de 
chêne  de  la  manière  qu'on  en- 
chaflfe  les  deux  ais  d'une  porte. 

BB ,  font  les  deux  membrures 
ou  traverfes  de  chêne.  T  es  deux  ais 
ne  doivent  être  arrêtez  dans  ces 
membrures  ,  que  par  les  cotez 
qui  font  en  dehors  marquez  bb, 
bb  ,  les  cotez  en  dedans  &  par 
lefquels  les  deux  ais  fe  touchent 

de- 
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demeurant  libres,  pour  n'erre  pas 
empêchez  de  s'approcher  pen- 
dant l'humidité  tk  de  s'éloigner 
pendant  la  féchereffe. 

C ,  eft  un  morceau  de  laiton  , 
dont  un  bout  doit  être  attaché 
fur  l'une  des  deux  planches,  & 
l'autre  bout  doit  être  dentelé, 
pour  mener  un  pignon  de  cinq 
dents  qui  fera  attaché  fur  l'autre 
planche. 

D ,  eft  le  pignon  divifé  en  cinq. 
E,eft  l'aiguille,  ou  l'index  ,qui 

eft  attaché  au  dit  pignon. 

F,  eft  un  cercle  divifé  en  360, 
fur  lequel  doit  marquer  l'aiguille. 

On  a  remarqué  à  un  Notiomé- 
tre  fait  de  cette  conftru&ion, 
que  dans  des  temps  fort  fecs ,  les 
ais  s'éloignoient  l'un  de  l'autre, 
d'un  quart  de  pouce ,  &  que  dans 
les  temps  fort-humides,  ils  fe 
rapprochoient  d'autant.  Ainfi  fi 
cinq  dents  de  l'extrémité  de  cet- 

te 
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te  lame  de  laiton  ne  contiennent 
qu'un  quart  de  pouce ,  &  qu'elles 
mènent  un  pignon  de  cinq,  il 
eft  certain  que ,  lors  que  les  ais 
s'approcheront ,  ou  s'éloigneront 
d'un  quart  de  pouce ,  ils  feront 
faire  un  tour  entier  à  l'aiguille 
qui  eft  attachée  fur  le  pignon ,  & 
qu'un  dixième  de  pouce  de  mou- 
vement aux  ais ,  fera  marquer  à 
l'aiguille  quinze  ou  vingt  dégrez. 

On  a  encore  exécuté  un  No- 
tiométre  avec  des  ais  de  Sapin , 
d'une  manière  différente  aux 
deux  précédentes ,  dont  voici  la 
conftru£tion. 

ABCD,  eft  un  piédeftal 
quarré,  compofé  de  quatre  piliers 
de  bois  de  Chêne,  attachez  aux 
deux  fonds  E  F. 

Ces  piliers  de  Chêne  ont  des 
rainures,dans  lefquelles  on  fait  en- 
trer des  ais  de  Sapin  coupez  en 
travers  ,   &  marquez  G  H  I  K  ; 

ces 


114  T    R    A   I    T    T    E* 

ces  ais  doivent  fe  mouvoir  faci- 
lement dans  ces  rainures. 

L'ais  G,  doit  être  attaché  au 
fond  d'en-haut  E. 

LM,  eft  un  petit  levier,  arrê- 
té par  le  milieu  fur  le  fond  d'cn- 
bas,  en  forte  que,  quand  le  côté 
L  baifle ,  il  fait  lever  l'autre  cô- 
té M. 

Le  bout  L  de  l'eflîeu ,  doit  être 
attaché  par  une  charnière  à  l'ex- 
trémité d'en-bas  de  la  planche  G, 
ôc  par  l'autre  côté  M  ,  à  l'extré- 
mité aufîi  d'en-bas  de  la  planche 
H  ,  en  forte  que,  quand  la  plan- 
che Gbaifleraj  en  fe  renflant,  el- 
le fera ,  par  le  moien  de  ce  petit 
levier ,  haufler  la  planche  H ,  qui 
eft  en  liberté  de  fe  mouvoir  dans 
fes  rainures  5  Se  n'eft  attachée  par 
nul  endroit. 

Un  pareil  levier  eft  attaché  par 
un  des  bouts  au  haut  de  la  plan- 
che H,  Se  par  l'autre  au  haut  de  la 
planche  I.  Un 
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Un  troifiéme  levier  eftartaché 
par  un  des  bouts ,  au-bas  de  la 
planche  I ,  ôc  par  l'autre  au-bas 
de  la  planche  K. 

Ces  trois  planches  HIK,  ont 
liberté  de  fe  mouvoir  dans  leurs 
rainures. 

N,  eft  un  cric  dentelé  attaché 
au  haut  de  la  planche  K. 

11  eft  certain ,  fi  cette  machine 
eft  bien  exécutée,  que,  lors  que 
par  l'humidité  la  planche  G,  qui 
eft  attachée  par  en-haut,  viendra 
à  fe  renfler,  elledécendra  &  fai- 
fant  baiflér  la  branche  L  du  le- 
vier j  elle  fera  lever  la  branche op- 
pofée  M ,  laquelle  étant  attachée 
à  la  planche  H ,  la  fera  monter. 

Cette  planche  H,  étant  auffi 
renflée  par  la  même  humidité, 
doublera  le  mouvement  que  la 
planche  G  lui  avoit  communi- 
qué par  le  moien  du  levier. 

La  planche  H,  communique- 
ra 
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ra  ce  mouvement  à  la  planche  I , 

par  le  moien  du  fécond  levier. 

La  planche  I,  par  le  moien  du 
troifiéme  levier,  communiquera 
tous  ces  mouvemens  à  la  planche 
K,  qui  doitainfi  faire  quatre  fois 
autant  de  chemin ,  qu'une  de  ces 
planches  auroit  fait  toute  feule , 
6c  qui  pendant  l'humidité  fera 
haufler  confiderablement  le  cric 
N ,  &.  dans  la  fécherefle  le  fera 
baifler  à  proportion. 

OPQRj  eft  une  cage  de  fer, 
ou  de  cuivre,  arrêtée  &:  attachée 
fur  le  fond  d'en  haut  E  de  ce 
piédeftal ,  dans  laquelle  pafîe  le 
cric  N. 

S,  cft  un  pignon  qui  eft  me- 
né par  le  cric  ,  &  qui  mené  la  roué 
T. 

Cette  roué  mené  un  autre  pi- 
gnon V  ,  auquel  eft  attaché  un  ar- 
bre qui  porte  une  aiguille.  Cette 
aiguille  X,  marquera  les  devrez 

d'hu- 
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d'humidité  6c  de  fecherefle  fur 
le  cercle  divifé  Z. 

On  peur,au  lieu  d'aiguille  &  de 
cercle,  mettre  une  petite  figure, 
qui  en  tournant  marquera  avec 
fon  doigt  dans  un  cilindre  de  ver- 
re fur  les  dégrez  qui  y  feronr  di- 
vifez. 

11  n'y  a  pour  cela  qu'à  chan- 
ger la  roue  T,  en  celle  2,  &  le 
pignon  V,  en  celui  r,  au  haut 
de  l'arbre  duquel  il  y  aura  un 
rond ,  de  la  grandeur  du  cilindre 
dans  lequel  il  doit  tourner.  Sur 
le  bord  de  ce  rond ,  l'on  attachera 
une  figure ,  qui  avec  une  baguet- 
te, ou  avec  fon  doigt ,  marquera 
fur  les  divifions  faites  au  cilin- 
dre ,  les  dégrez  de  fécherefie  6c 
d'humidité. 

Notiom  être  fait  avec  du  coton 
ou  de  la  foie. 

Il  eft  certain  que,  lors  que  l'air 

eft 
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eft  beaucoup  chargé  d'humidité , 
il  humefte  les  endroits  où  il  pafle 
8c  les  corps  qu'il  touche. 

Aiant  remarqué  que  le  coton 
qui  n'eft  point  preffé,  mais  qui 
eft  fort  dilaté,  s'hume£teLfacile- 
ment ,  &  devient  plus-  pefant 
dans  les  temps  humides,  &  au- 
contraire  fe  deffeche  &  devient 
plus-léger  dans  les  temps  fècs, 
on  a  fongé  d'en  faire  un  Koliomé- 
ire  en  forme  de  balance  ,  de  la 
manière  qu'il  eft  ci-apres  décrit. 

AB,  eft  le  fléau  d'une  balan- 
ce, à  la  chape  duquel  eft  attaché 
le  quart  de  cercle  divifé ,  marqué 
C. 

Ce  quart  de  cercle  doit  être 
divifé  en  deux  parties  égales ,  la 
première  divifion  de  chaque  par- 
tie commençant  à  l'endroit  où 
il  eft  appliqué  fur  la  chape ,  6c 
chacune  de  ces  deux  parties  con- 
tenant   quarante    cinq    degrez. 

Sur 


feu?,  ce  a. 
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Sur  Tune  de  ces  parties  de  cercle 
feront  marquez  les  dégrez  de  fé- 
cherefTe,  6c  fur  l'autre  ceux  d'hu- 
midité. 

Il  faut  fufpendreà  la  branche 
A,  un  petit  réfeau  de  fil  rempli 
de  coton  ,  6c  à  la  branche  B  ,.  un 
petit  poids  faifant  un  parfait  é- 
quilibre  avec  ce  coton. 

On  doit  fufpendre  enfuite  cet- 
te balance,  dans  un  lieu  à  cou- 
vert de  la  poufiîere  6c  du  vent , 
6c  où  néanmoins  l'air  puiffe  frap- 
per le  coton  de  tous  cotez. 

Si  la  balance  eft  bien  fine,  on 
remarquera  d'un  temps  à  l'autre 
des  changemens  confidérables , 
6c  que  dans  l'humidité  le  coton 
emportera  le  poids ,  6c  au-contrai- 
re  dans  la  fécherefie  le  poids  em- 
portera le  coton. 

On  peut ,  au  lieu  de  coton  ,  fe 
fervir  d'ouate  de  foie ,  defil,  de 
fituffe  6c  de  pkiiieurs  autres  chofes. 

11 
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Il  faut  obferver  que  le  coton 
ne  foit  pas  en  mafle,  mais  plat, 
comme  quand  il  fort  de  defTus 
le  peigne  du  cardeur ,  pour  qu'il 
foit  plus  -  facilement  hume&é  Se 
deffeché,parce  que,  fi  étant  épais , 
il  vient  à  être  une  fois  bien  hu- 
me&é,  l'air  ne  pouvant  facile- 
ment pénétrer  jufqu'au  fond  de 
fon  épaiffeur,  fera  un  tempseon- 
fidérable  à  le  defiecher. 

Notiométrefait  avec  une  Epn- 
gepréparee. 

Aiant  un  fléau  de  balance  avec 
un  quart  de  cercle,  comme  il  eft 
décrit  ci-deffus,  on  peut  faire  un 
Notiométre  avec  une  éponge 
préparée ,  de  la  manière  qu'on  a 
décrit  ci-devant  qu'on  doit  pré- 
parer les  bandes  de  cuir  de  mou- 
ton, c'eft-à-dire  qu'après  avoir 
un  peu  trempé  une  éponge  dans 
de  l'eau  commune ,  6c  l'en  avoir 

ex- 
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exprimée,  on  la  doit  faire  trem- 
per dans  de  nouvelle  eau  ,  dans 
laquelle  on  aura  diftbut  du  fel 
armoniac.  11  la  faut  un  peu  ex- 
primer pour  en  faire  fortir  une 
bonne  partie  de  Feau  Cette 
éponge  aiant  un  peu  été  féchée 
à  l'ombre ,  fera  alors  fufceptible 
des  moindres  changémens  d'hu- 
midité &  de  fécherefle,  &même 
beaucoup  plus  que  le  coton ,  la 
foie  3  &  toutes  les  autres  chofes 
dont  on  a  parlé  ci-deflTus. 

On  peut  fe  fervir  de  vinaigre 
commun  au  lieu  d'eau ,  pour  faire 
diffoudre  le  fel  de  tartre  ou  le  fel 
armoniac. 

Cette  machine  doit  être  con- 
ftruite  de  la  même  manière  que 
celle  du  coton  ci-devant  décriie. 

Isfotiomêtre  fait  avec  une  faille  >  ou 
filet  d'orge,  de  fegle,  ou  à' avoine. 

Il  croît  fur  la  terre  plufieurs 
F  épis 


122  TrAITTE* 

épis  qui  ont  de  longues  barbes 
ou  filets,  comme  ceux  d'orge,  de 
fégle,ou  d'avoine.  Toutes  ces  bar- 
bes ou  filets  font  naturellement 
tcrfes  ,  en  forte  qu'à  l'humidi- 
té elles  fe  détortiilent,  &  fe  ré- 
tortillent  à  la  fecherefle  plus- 
fenfiblement  &  plus  prompte- 
ment  que  la  corde  de  boiaux, 
dont  l'on  a  parlé  ci-devant,  Se 
ceux  de  l'avoine  plus  que  les 
autres. 

11  faut  prendre  un  de  ces  filets, 
ou  barbe  d'avoine ,  avec  fon  grain 
qui  y  tient,  &:  l'arrêter  par  le 
grain  avec  de  la  cole  ou  de  la  ci- 
re d'Efpagne  fur  le  fond  d'une 
boîte  de  bois,  d'argent ,  ou  de  cui- 
vre, en  forte  que  le  bout  du  fi- 
let ,  ou  barbe  d'avoine ,  paffe  par 
un  trou  qui  fera  au  couvercle  de 
cette  boîte,  dont  il  faut  propor- 
tionner Tépaifieur  fuivant  la  lon- 
gueur de  ce  filet. 

At- 
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Attachez  avec  de  la  cire  d'Ef- 
pagne ,  ou  de  la  cole  d' Angleter- 
re ,  à  l'extrémité  de  ce  filet  qui 
fort  de  la  boite  ,  un  index  de 
papier  coupe  en  aiguille  de  ca- 
dran. 

Divifez  la  circonférence  du 
couvercle  de  la  boite  en  360  par- 
ties. 

Faites  que  les  cotez  de  la  boîte 
foient  ouverts  à  jour,  afin  que  l'air 
y  pafle  facilement. 

Fig.  13.  A  A,  eft  la  boîte  qui 
peut  être  grande  comme  une  boite 
à  confiture  ,  mais  tres-plate ,  fui- 
vant  la  longueur  du  filet  ou  barbe 
d'avoine. 

B ,  le  fond  d'en-bas  de  la  boîte, 
fur  lequel  le  grain  d'avoine  eft 
attache,  avec  de  la  cole  d'An- 
gleterre ou  de  la  cire  d'Efpa- 
gne. 

C  ,  la  tige  du  filet  ou  barbe 
d'avoine. 

F  2  D, 
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D  ,  le  trou  du  couvercle  de  la 
boîte ,  par  lequel  pafle  le  bout  de 
ce  filet oubarbe. 

E,  l'index  ou  aiguille  de  pa- 
pier noirci,  &  attaché  fur  ce  filet 
avec  de  lacole  d'Angleterre  ou  de 
la  cire  d'Efpagne. 

F  F,  font  les  divifions. faites  fur 
le  defliis  du  couvercle ,  &  furlef- 
quelles  doit  marquer  l'index  ou 
aiguille. 

G  G,  font  les  trous  des  cotez 
de  la  boîte  pour  laifler  pafier 
l'air. 

Ce  Notîométre  eft  fi  fenfible, 
que  la  moindre  fécherefie  &  la 
moindre  humidité  en  font  tour- 
ner l'index,  ce  qu'on  remarque- 
ra en  approchant  la  main  des  ou- 
vertures de  la  boîte  >  car  fi  la 
main  eft  plus-chaude  que  l'air, 
la  chaleur  qui  en  foitira  ,  fera 
une  impreffion  fur  ce  brin  d'a- 
voine,  qui  en  fera  tourner  l'index. 

On 
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On  a  gardé  de  ces  machines,qui 

au  bout  de  deux  années  ont  fait 

leur  effet ,  comme  fi  elles  étoient 

nouvellement  faites. 

Si  néanmoins  on  y  reconnoif- 
foit  quelque  altération  ,  il  feroit 
facile  d'y  remédier,  en  ôtant  ce 
vieux  brin  d'avoine,  &  y  en  met- 
tant un  nouveau.  On  peut  faire 
-  provifion  de  ces  brins  d'avoine 
dans  la  faifon. 

On  pourroit  faire  ici  un  long 
chapitre,  quicontiendroit  les  di- 
verses   manières   dont   on    peut 
orner  ces  Notiométres  par  des 
figures  extérieures,  qui  en  ren- 
fermant &  en  cachant  le  fecret, 
feroient  plus  agréables  à  la  veuë. 
Mais  on  trouve  plus  à  propos 
de  referver  au  Le&eur  le  plaifir, 
de  trouver  lui-même  l'ornement 
de  ces  machines  ,    &  on  croit 
qu'il    fuffit    d'avoir    donné     le 
principe  de  quelques-unes  >  pour 
F  3  le 
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le  mettre  en  état  d'en  trouver 
beaucoup  d'autres,  de  les  perfec- 
tionner ,  d' y  augmenter  &  d'y  di- 
minuer à  fa  volonté. 


RE- 
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REMARQUES 

fur  le  Traiité 
D  u 

BAROMETRE. 

ON  a  cité  dans  le  com- 
mencement de  ce  Trait- 
té,page  7,  les  expériences 
faites  dans  la  machine  du 
Vuide.  On  avoit  d'abord  eu  def- 
fein  d'yen  ajouter  la  defcription 
&rufage5  mais  ayant  fait  réflexi- 
on qu'il  y  a  peu  de  Curieux  qui 
ne  l'aient  veuë,  ou  qui  n'aient  du 
moins  leu  ce  qu'on  en  a  écrit  y  on 
a  trouvé  à  propos  de  remettre  à 
donner  cette  defcription  dans  ces 
remarques^  pour  ceux  qui  n'en  au- 
ront pas  encore  entendu  parler. 
Cette  machine  a  d'abord  été 
F  4  in* 
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inventée  par  feu  Mr.  Orto  Gue* 
rick  ,  Bourguemaîcre  de  Magde- 
bourg. 

Mrs.  Boyle ,  Hugens,  Mariot- 
te,  1  hevcnot,  Romer,  Volder, 
Papin,  &  pluiieurs  autres  en  ont 
fait  enfuite  beaucoup  d'expérien- 
ces, chacun  y  augmentant,  ou  y 
reformant  quelque  chofe  pour  fa 
commodité,  en  forte  que  nous 
en  avons  prefentement  plufieurs 
traittez  imprimez  à  part  ,  ou  in- 
ferez dans  d'autres  ouvrages  de. 
Phyfique. 

Cette  machine  eft  compofée 
d'un  cilindre  de  cuivre,  rempli 
d'un  pifton  ,  comme  celui  d'une 
pompe  ou  d'une  feringue  ordi- 
naire, d'un  récipient  de  verre,  & 
de  plufieurs  robinets  ,ainfi  qu'elle 
eft  repréfentée  dans  la  Figure 
ci-jointe. 
F.  1 4.  A,eft  le  cilindre  de  cuivre. 
B  ,     le,,  pifton    qui    va    6c 

vient 
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vient  dans  le  cilindre  par  le  moien 
du  levier  de  fer  C. 

D,  le  récipient  de  verre  pofé 
furlecilindre  de  cuivre  -,  &  avec 
lequel  il  a  communication  par  le 
moien  du  robinet  E. 

F,  eft  un  autre  petit  robinet, 
qui  fert  à  faire  fortir  l'air  ,  lors 
qu'il  eft  entré  du  récipient  de 
verre  dans  le  cilindre  de  cui- 
vre. 

G,  eft  un  baquet  de  cuivre  plein 
d'eau  ,  dans  lequel  doit  tremper 
le  bout  du  cilindre  de  cuivre  par 
où  pafle  le  pifton. 

La  machine  étant  en  cet  état, 
l'on  ferme  le  robinet  de  com- 
munication d'entre  le  récipient 
de  verre  &  le  cilindre  de  cuivre. 
On  fait  monter  le  pifton  dans  ce 
cilindre,  par  le  moien  du  levier 
auquel  il  eft  attaché.  Ce  pifton 
bouche  exa&ement  ce  cilindre, 
&  en  s'abaiflant  n'y  laifle  entrer 

aucun 
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aucun  air  groiîier.  Ouvrant  alors 
le  robinet  de  communication, 
d'entre  le  récipient  de  verre  &  le 
çilindre,  .Pair  conrenu  dans  ce 
récipient  de  verre,  qui,  comme 
on  Ta  dit  ci- devant  ,  ne  deman- 
de qu'à  fe  dilater,  trouvant  l'ef- 
pace  du  cilindre  vu.de  d'air,  fe 
partage  pour  l'occuper  ,  après 
quoi  il  faut  fermer  la  communi- 
cation du  récipient  de  verre  avec 
le  cilindre,  &;en  faire  fortir  l'air 
par  le  petit  robinet  marqué  F, 
en  rementant  le  pifton. 

Réitérant  plusieurs  fois  cette 
opération,  l'air  à  force  de  fe  par- 
tager devient  prefque  infenfible  > 
Se  c'efl:  ce  qu'on  appelle  faire  le 
vuide  ,  quoi  qu'à  proprement 
parler,  ce  n'en  foit  pas  un  véri- 
table ,  puis  que  quelque  chofe 
qu'on  puiffe  faire ,  il  refte  tou- 
jours dans  le  récipient  quelque 
petite  partie  d'air ,  qui  eft  véri- 
table- 
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tablement  en  fi  petite  quantité  6c 
fi  dilaté,  qu'il nefait  plusaucun 
effet  fur  les  corps  qu'il  environ- 
ne. 

Dans  la  page  28  ,011  il eft  par- 
lé du  Baromètre  double  que  Mr. 
Hugens  a  inventé  ,  on  a  remar- 
qué que  la  manière  de  le  rem- 
plir, qu'on  y  adonnée,  &  qui  a 
été  tirée  du  Journal  des  Sçavans 
du  12. Décembre  de  Tannée  1672, 
n'eft  ni  intelligible  ni  praticable  $ 
c'eft  pourquoi  on  a  jugé  à  pro- 
pos de  la  décrire  ici  ,  telle  que 
l'ufage  l'a  enfeignée. 

Fig.  15.  Ce  Baromètre  double 
doit  être  ouvert  par  les  deux 
bouts  E  &  C ,  6c  le  bout  C  doit 
être  le  plus  long.  11  doit  y  avoir  un 
petit  entonnoir  de  verre ,  cimenté 
avec  de  la  cire  ou  de  la  poix,à  l'ex- 
trémité C.  Il  faut  attacher  ce  ver- 
re de  Baromètre  fur  une  petite 
planche,  pour  le  manier  plus  fa- 
cile- 
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cileraent.  Verfez  par  l'entonnoir 
du  vif-argent  ,  jufqu'à  ce  qu'il 
foit  monté  environ  au  milieu  de 
la  boîte  marquée  A.  Alors  ceflez 
afin  de  donner  le  temps  à  l'air 
d'en  fortir.  Achevez  enfuite  d'em- 
plir de  vif-argent ,  peu  à  peu,  tout 
ce  Baromètre ,  tant  qu'il  y  en  ait 
jufqu'à  la  ligne  marquée  F.  En 
cas  qu'il  y  en  ait  au  deflus de  cet- 
te ligne  ,  faites  le  fortir  en  incli- 
nant un  peu  le  Baromètre,  le- 
quel étant  ainfi  rempli  vous  ap- 
procherez de  l'extrémité  E ,  une 
lampe  ou  une  groffe  bougie,  dont 
vous  mettrez  la  flamme  à  un 
travers  de  doigt  de  cette  extrémi- 
té E.  Soufflant  dans  cette  flam- 
me, avec  un  chalumeau  de  verre 
ou  de  cuivre ,  en  forte  que  le  pe- 
tit raïon  qui  en  fortira  falfe  fon- 
dre le  verre  de  ce  bout  de  tuiau 
E ,  que  vous  tournerez  avec  une 
pincette,  ou  en  y  touchant  avec 

quel- 
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quelqu'autre  morceau  de  verre 
chaud  pour  le  boucher,  &:  c'eft 
ce  qu'on  appelle  fêller  herméti- 
quement. Cela  fait,  renverfezle 
Baromètre  de  haut  en  bas,  6cre- 
cevez  le  vif-argent  qui  en  fortira 
par  l'entonnoir  C,  quifevuide- 
ra  jufqu'à  O  ,  le  refte  du  Baro- 
mètre demeurant  tput  plein. 

Retournez  doucement  le  Ba- 
romètre dans  la  fitùation  où  il 
étoit  quand  vous  l'avez  rempli, 
alors  le  vif-argent  defeendra  jus- 
qu'au bas  de  la  boîte  A ,  &  rem- 
plira prefque  toute  la  boîte  B, 
Verfezenfuite  par  l'entonnoir  de 
l'eau  féconde ,  faite  avec  de  l'eau 
forte  teinte  avec  de  l'argent ,  dont 
vous  prendrez  une  partie  &  qua- 
tre d'eau  commune  -,  verfez-en 
tant  qu'il  y  en  ait  jufqu'à  l'endroit 
marqué  D.  Si  la  liqueur  a  de 
la  peine  à  y  entrer,  inclinez  un 
peu  le  Baromètre  6c  elle  entrera 
G  plus 
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plus  facilement.  S'il  y  en  eft  en- 
tré trop,ôtez  l'entonnoir,en  chau- 
fant  un  peu  le  ciment  avec  une 
bougie  y  mettez  enfuite  le  bout 
de  ce  tuiau  dans  vôtre  bouche 
Scafpirez,  vous  en  ferez  fortir  ce 
qu'il  y  aura  de  trop  de  liqueur. 
Âiant  mis  le  Baromètre  dans  fa 
bordure ,  il  ]p  faut  placer  où  il 
doit  être  &  le  remuer  le  moins 
qu'on  pourra. 

Dans  le  même  Traitté  du  Ba- 
romètre page  33  ,  en  parlant  de 
la  conftru&ion  du  Baromètre 
portatif,  on  a  dit  que  la  cavité 
de  la  boite  d'en-bas  doit  être  ron- 
de en  tout  fens.  On  a  depuis 
remarqué  par  la  pratique  &  par 
l'ufage,  qu'il  eft  mieux  de  faire 
la  cavité  de  cette  boîte  plus-pro- 
fonde que  large ,  6c  que  le  bout 
du  tuiau  réponde  un  peu  au- 
défi  lis  du  milieu ,  afin  que  le  Ba- 
romètre étant  renverfé  de  haut  en 

bas, 
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bas  y  il  y  ait  allez  de  vif-argent 
pour  remplir  le  vuide  du  tuiaru , 
&z  pour  qu'il  y  en  ait  encore  au 
moins  une  ligne  au-defifus,  afin 
qu'en  le  retournant,  il  nepuifïe 
entrer  d'air  dans  ce  tuiau. 

Comme  le  vif-argent  du  Ba- 
romètre fimple  n'a  qu'environ 
deux  pouces  &  demi  de  mouve- 
ment ,  l'on  a  trouvé  à  propos 
d'appliquer  à  l'endroit  où  fe  fait 
ce  mouvement  ,  une  plaque  de 
cuivrede  3.  pouces  de  long  > dont 
on  marquera  le  milieu  d'une  é- 
toille.  On  fera  répondre  cette  é- 
toille  à  l'endroit  de  cet  efpaceoù 
eft  le  vif-argent  lors  que  le  temps 
eft  variable  3  changeant  ,  &  in- 
conftant.  Cette  plaque  étant  ain- 
fi  partagée  en  deux  par  cette  é- 
toil!e,ondoit  divifer  chacune  de 
fes  deux  parties  en  16.  divifions 
égales.  Aiant  écrit  à  côté  de 
l'etoille  le  mot  de  changeant  ou 
G  2  varia- 
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variable,  on  écrira  vis-à-vis  la  4. 
divifion ,  en  montant  au-deflus  de 
l'étoille, beau  temps;  vis-à-vis  la 
8.  beau  confirmé;  vis-à-vis  la  12. 
tres-fec ,  &  vis-à-vis  la  16.  grande 
féchereflc.  On  viendra  enfuite  à 
la  partie  de  defïbus  l'étoille,  &  on 
écrira  vis-à-vis  la  4.  divifion,  en 
defcendant,  pluie  ou  vent  -,  vis- 
à-vis  la  8.  groflè  pluie  &  grand 
ventjvis-à-vis  la  1 2.orage,&  enfin 
vis-à-vis  la  feiziéme  grande  tem- 
pefte. 

L'on  peut  faire  la  même  cho- 
fe  au  Baromètre  double ,  propor- 
tionnant les  divifions  au  grand 
efpace  qu'il  parcourt. 

Les  régies  qu'on  donne  dans 
ce  Traitté,  pour  juger  par  Tin- 
fpeftion  duBarométfedu  temps 
qu'il  doit  faire  3  ont  été  tirées  des 
écrits  &  des  obfervations  de  Mrs- 
Guerick,  Boyle,  Hugens,  Ha- 
!ey ,  Mariotte ,  Ricard ,  Rômer , 

& 
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&c  de  celles  qu'on  a  faites  pen- 
dant plufieurs  années. 

Dans  la  page  51.  il  eft  parlé 
du  Phofphore  d'Angleterre.  On 
ne  croit  pas  qu'il  foit  néceffaire 
d'expliquer,  quec'eftune  matiè- 
re ondfciïeiife  que  les  Chimiftes  ti- 
rent de  l'urine  fermentée,  ou  du 
fang  humain,  ôtmémedela  ma- 
tière fécale  lors  qu'elle  eftdefle- 
chée  par  le  temps,  &  mife  en  pou- 
dre, ce  qui  s'appelle  poudrette.  Ce 
Phofphore  expofé  à  l'air  luit  dans 
les  ténèbres  comme  un  charbon 
ardent,  &  étant  frotté  s'enflam- 
me Se  enflamme  tout  ce  à  quoi 
il  touche  5  l'on  cfl:  pour  cela  obli- 
gé de  le  conferver  dans  de  l'eau . 
11  y  en  a  de  plufieurs  efpeces,  dont 
on  trouvera  les  deferiptionsdans 
les  Journaux  des  S  ça  vans,  &  dans 
les  Traitrez  qui  en  ont  été  faits. 

On  c  oit  ici  avertir  les  Le&eurs, 

que  de  tous  les  emailleurs  qui 

G  3  ont 
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ontjufqu'à  prêtent  travaillé  à  fai- 
re des  Baromètres  >  des  Thermo- 
mètres ,  &  d'autres  femblables 
machines,  aucun  ne  ies  a  faites 
fi  parfaitement  que  le  Sr.  Hubin, 
qui  demeure  à  Paris  rue  St.  Mar- 
tin ,  parce  qu'il  connoît  les  rai- 
fons  de  ce  qu'il  fait. 

Dans  le  Traître  du  Notiomé- 
tre,  page  9 1  >  où  l'on  rapporte  que 
Fontana  s'avifa  d'humecter  les 
cordes,  dont  il  le  fervoit  pour  éle- 
ver rObélifque  qui  eft  devant  St. 
Pierre  à  Rome,  on  a  oublie  d'y 
ajouter  ce  que  rapporte  Bul- 
beq  dans  fa  première  lettre,  ou 
dans  la  relation  qu'il  y  fait  de 
Conftantinople.  11  dit,  en  parlant 
de  l'Obelifque  qui  eft  érigé 
dans  l'Hypodrome  de  cette  vil- 
le ,  que  les  Grecs  rapportent ,  que 
cet  Obélifque  aiant  été  long- 
temps couché  par  terre  >&  un  Ar- 
chitecte aiant  entrepris ,  du  temps 

des 
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des  derniers  empereurs  Grecs  , 
de  l'élever ,  s'étoit  fervi  de  cette 
même  manière  d'hume£ter  fes 
cordages,  &  que  par  ce  moien 
il  avoit  élevé  cet  Obelifque  fur 
fon  pied  au  grand  étonnement 
des  bpe&ateurs  ,  qui  jugeoient 
qu'il  avoir  perdu  entièrement  fon 
temps  &  fa  peine.  L'on  peut  li- 
re ce  qu'en  rapporre  cet  Auteur. 
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vuide  10.  remarque  le  changement  de 
la  hauteur  du  vif  argent  dans  le  tuiau 
en  différents  tems  1 7 
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